
Guia de instalação

S O F T WA R E  D E  G E S T Ã O  D A T E R A P I A PA R A A D I A B E T E S



© 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Todos os direitos reservados.

Paradigm®, Paradigm Link® e CareLink® são marcas comerciais registadas da Medtronic, Inc.
Com-Station™ e ComLink™ são marcas comerciais da Medtronic, Inc. 
Microsoft®, Windows® e Vista® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. 
Adobe® e Reader® são marcas comerciais registadas da Adobe Systems, Incorporated 

6025198-192_a
REF MMT 7335



Português
O CareLink® Pro foi concebido para simplificar e melhorar a gestão e o 
tratamento dos doentes com diabetes. O software transforma os dados da 
bomba de insulina, do medidor de glicemia e do sensor de glicemia em 
informações utilizáveis, através de uma série de relatórios. Estes relatórios 
permitem aos médicos a tomada de decisões de tratamento mais 
informadas para os seus doentes com diabetes.

Requisitos do sistema informático
• Esta aplicação foi validada e aprovada para utilização em computadores 

portáteis ou de secretária com as versões norte-americana, britânica, 
alemã, francesa, espanhola, italiana, holandesa e sueca dos seguintes 
sistemas operativos:

• Microsoft® Windows XP Professional 32 bits, Service Pack 2 ou 3

• Microsoft® Windows Vista®, 32 bits ou 64 bits, Service Pack 2

• Microsoft® Windows 7, 32 bits ou 64 bits

NOTA: tem todos os fabricantes de medidores de glicose sérica suportam 
a tecnologia de 64 bits. Antes de instalar o CareLink Pro num sistema operativo 
de 64 bits, certifique-se de que o(s) medidor(es) de glicose que pretende 
actualizar possuem suporte para 64 bits. Para verificar isto, e obter os 
requisitos de pré-instalação, contacte o fabricante dos medidores de glicose.

• Software Adobe® Reader® (versão 7.0 no mínimo).

• Mínimo de 512 MB de RAM (recomendamos 1 GB ou mais).

• Mínimo de 300 MB de espaço livre em disco para a instalação do programa. 
E até 4 GB para estabelecer e expandir uma base de dados de doentes.

• Resolução mínima do ecrã de 800 x 600 pixels (1024 x 768 recomendados).

• Disponibilidade de porta série de comunicação para ligação a um monitor 

Paradigm Link®*, Com-Station™, ComLink™ ou outros medidores suportados.

• Disponibilidade de porta USB de comunicação para ligação a um monitor 

CareLink® USB, Paradigm Link® Monitor* ou a outros medidores que usem 
um cabo USB para a actualização (o Paradigm Link apenas é suportado por 
sistemas operativos de 32 bits).

NOTA: tem de instalar o controlador do software fornecido pelo fabricante 
do medidor para ser possível actualizar um medidor com o CareLink Pro, utilizando 
um cabo USB. Confirme igualmente com o fabricante do medidor para ter 
a certeza de que o controlador USB é compatível com o seu sistema operativo. 
            Guia de instalação do    CareLink® Pro          1



• Unidade de CD-ROM para a instalação do programa.
* Não se encontra disponível em todos os países.

Dispositivos e acessórios de hardware suportados
Para saber quais os dispositivos e hardware suportados, consulte o Guia do 

utilizador do CareLink® Pro. Para visualizar o guia do utilizador, consulte 
“Aceder ao Guia do utilizador” na página 6.

Manuseamento de CDs
Para proteger o lado sem etiqueta de riscos, impressões digitais, partículas 
de pó e manchas, nunca toque no lado sem etiqueta nem o coloque voltado 
para baixo sobre uma superfície rígida. Evite expor o CD a luz solar directa, 
temperaturas elevadas, humidade, poeira ou sujidade.

Actualizar o software
Se já estiver a usar o CareLink Pro, pode utilizar este CD para actualizar a sua 
aplicação. Siga as etapas descritas nesta secção. Se estiver a instalar 
o CareLink Pro pela primeira vez, consulte “Instalação do software”.

NOTA: recomendamos que efectue cópias de segurança da sua base de dados 
antes de proceder à actualização. Para obter instruções, consulte o Guia de 
administração do sistema CareLink Pro, incluído no CD-ROM deste 
software em:

\program files\Medtronic\CareLink\AppDir\Documentation\
SystemAdminGuide7335.pdf

1. Encerre todos os programas de software que estiverem a ser executados 
no computador.

2. Introduza o CD de instalação do CareLink Pro na unidade de CD. Aparece 
a seguinte mensagem. 

3. Clique em YES (Sim) para continuar com a actualização do CareLink Pro.

4. Aparece uma mensagem indicando que o assistente de instalação vai 
actualizar a sua base de dados. Clique em NEXT (Seguinte) para continuar 
com o processo de actualização.
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5. Poderá ver o progresso da actualização. Quando estiver completa, surge uma 
mensagem, indicando que o CareLink Pro foi instalado com êxito.

6. Clique em FINISH (Terminar) para sair do assistente de instalação. 

Instalação do software
Leia e siga sempre as instruções à medida que forem surgindo no ecrã do 
computador. Estas são as etapas de uma instalação habitual. Para decisões de 
instalação avançada, consulte o Guia de administração do sistema CareLink 
Pro, incluído no CD-ROM deste software em:

\Program Files\Medtronic\CareLink\AppDir\Documentation\
SystemAdminGuide7335.pdf

NOTA: para instalar este software, tem de ter privilégios de administrador 
do Windows. Se não tiver ou caso tenha problemas com a instalação deste 
software, consulte “Resolução de problemas” na página 7.

1. Encerre todos os programas de software que estiverem a ser executados no 
computador.

2. Introduza o CD de instalação do CareLink Pro na unidade de CD. 

Surge o Assistente de instalação.

3. Seleccione o idioma pretendido e clique em OK.

4. Clique em NEXT (Seguinte).

5. Para aceitar o local predefinido de instalação dos ficheiros do CareLink Pro, 
clique em NEXT (Seguinte). Para escolher uma nova localização, clique em 
CHANGE (Alterar), seleccione um novo local e clique em NEXT (Seguinte).

Aparece o seguinte ecrã.
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6. Decida se vai criar uma nova base de dados ou ligar-se a uma já existente. 
A base de dados é onde o CareLink Pro guarda todas as informações sobre os 
doentes. Se for a primeira pessoa ou a única pessoa a instalar este software, 
provavelmente decidirá criar uma nova base de dados.

Se planear instalar o software em vários PCs ligados em rede, pretenderá 
certamente que todos os PCs fiquem ligados a uma única base de dados. 
Uma das formas de o conseguir, é criando uma nova base de dados durante 
a primeira instalação do CareLink Pro (num local a que os outros PC tenham 
acesso, como na unidade de rede). Em seguida, quando instalar o software 
nos outros PCs em rede, efectue a ligação a esta base de dados existente, 
durante o processo de instalação.

Siga as etapas da opção adequada.

Opção 1: Criar uma nova base de dados
a) Clique em Create a new Medtronic CareLink Pro database (Criar uma 

nova base de dados Medtronic CareLink Pro).
b) Clique em NEXT (Seguinte) para aceitar o local predefinido. Ou clique em 

BROWSE (Procurar) para especificar o local da nova base de dados (no seu 
PC ou numa unidade de rede) e clique em NEXT (Seguinte). Aparece 
o seguinte ecrã:
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c) Digite o nome e localização da sua instituição de saúde e clique em NEXT 
(Seguinte). Esta informação é visualizada sempre que iniciar o software. 
É igualmente a forma que os doentes têm para o identificar através das 
respectivas contas CareLink Personal.

d) (Opcional) Para proteger o software com palavra-passe, seleccione a caixa 
de verificação junto a Password Protect Medtronic CareLink Pro (Proteger 
com palavra-passe Medtronic). Em seguida, digite a palavra-passe nos 
campos Password (Palavra-passe) e Retype Password (Digite novamente 
a palavra-passe). 
NOTA: se optar por proteger o software com palavra-passe, anote 
a palavra-passe e guarde-a num local seguro. Se não se conseguir lembrar 
da palavra-passe, vai ter de reinstalar o software. Uma vez reinstalado 
o software, será criada uma base de dados nova e não conseguirá aceder 
a quaisquer informações de doentes que se encontravam na base de dados 
anterior.
Se não pretender proteger o software com palavra-passe, retire a marca 
de visto ao lado de Password Protect Medtronic CareLink Pro.

Opção 2: Efectuar a ligação a uma base de dados existente
a) Clique em Connect to an existing Medtronic CareLink Pro database 

(Ligar a uma base de dados Medtronic CareLink Pro já existente).
b) Clique em BROWSE (Procurar) e localize a base de dados existente com 

a qual pretende estabelecer uma ligação. O nome do ficheiro da base de 
dados CareLink Pro tem a extensão .cldb. Possui uma localização predefinida, 
mas pode estar guardado num directório diferente do seguinte:
C:\CareLink Data
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7. Leia o Acordo de licença do software. Clique em I accept the terms of the 
license agreement (Aceito os termos do acordo de licença) e, em seguida, 
clique em NEXT (Seguinte) para continuar.

8. Clique em NEXT e siga as instruções do ecrã.

9. Após a instalação do CareLink Pro no sistema, surge o ícone CareLink Pro 
no seu ambiente de trabalho. Além disso, os ícones serão acrescentados ao 
menu Start (Iniciar), incluindo os atalhos para o Guia do utilizador e Guia de 
consulta dos relatórios. 

Aceder ao Guia do utilizador
Depois de instalar o CareLink Pro, pode visualizar uma versão PDF do guia do 
utilizador no menu Help (Ajuda) do software. Proceda da seguinte forma:

1. Clique na opção de menu Help (Ajuda).

2. Clique em View User Guide (PDF) (Ver Guia do utilizador (PDF)) 
e seleccione o idioma pretendido.

Abre-se o guia do utilizador do CareLink Pro no idioma especificado. 

Abrir o guia do utilizador a partir do CD
Para abrir e ver o guia do utilizador directamente a partir do CD de 
instalação do CareLink Pro, proceda da seguinte forma:

1. Verifique se o CD de instalação do CareLink Pro está inserido na unidade 
de CDs.

2. Abra O meu computador no seu ambiente de trabalho ou no menu Iniciar 
e faça duplo clique sobre o ícone da unidade de CDs.

3. Vá até ao directório Program Files\Medtronic\CareLink\AppDir\Documentation.

4. Faça duplo clique no directório UserGuide.

5. Faça duplo clique sobre o ficheiro do guia do utilizador no idioma que 
preferir.

NOTA: Se não conseguir aceder ao guia do utilizador, pode precisar 
de instalar o Adobe Reader. Consulte a secção seguinte.    

Instalar o Adobe Reader a partir do CD
Para instalar o Adobe Reader directamente a partir do CD do CareLink Pro, 
proceda da seguinte forma:

1. Encerre o software CareLink Pro.

2. Introduza o CD de instalação do CareLink Pro na unidade de CDs.

3. Abra O meu computador no seu ambiente de trabalho ou no menu Iniciar 
e faça duplo clique sobre o ícone da unidade de CDs.
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4. Faça duplo clique sobre um dos ficheiros Adobe Reader seguintes:

• AdbeRdr930_en_US.exe (inglês)

• AdbeRdr930_de_DE.exe (alemão)

• AdbeRdr930_fr_FR.exe (francês)

5. Siga as instruções de instalação que surgirem no ecrã.

6. Se isso lhe for pedido, reinicie o computador.

NOTA: Se surgirem problemas durante a instalação do Adobe Reader, 
consulte o sítio na Web da Adobe em www.adobe.com.

Resolução de problemas
Seguem-se alguns problemas que podem ocorrer durante a instalação deste 
software e as respectivas soluções.

No Administrator rights on this computer (Não tem direitos de 
Administrador neste computador)
Se receber uma mensagem de erro indicando que não possui privilégios de 
administrador no computador, pode fazer o seguinte:

• instalar o software com uma conta de utilizador diferente que possua 
privilégios de administrador para o computador em causa ou

• contactar o departamento que presta assistência informática e pedir-lhes 
que alterem os privilégios da sua conta ou que instalem o software.

O Assistente de instalação não aparece
Se o Assistente de instalação não aparecer, poderá aplicar-se uma ou ambas 
das seguintes condições

• Se os componentes necessários ao CareLink Pro estiverem em falta no 
sistema, surgirá um aviso. Clique em NEXT (Seguinte) e siga as indicações 
no ecrã para permitir ao CareLink Pro instalar os itens em falta nesse 
momento.

• Se estiver a instalar o CareLink Pro num computador com um sistema 
operativo diferente do que foi validado, aparece uma mensagem. Clique 
em YES (Sim) para continuar com a instalação do CareLink Pro.

Reunidas as condições acima referidas, aparecerá o Assistente de instalação.

Não consegue criar uma nova base de dados
Não será autorizado a criar uma nova base de dados num directório que já 
contenha uma base de dados CareLink Pro. Terá de:

• criar uma nova base de dados num directório diferente do que já contém 
a base de dados existente ou

• deslocar a base de dados existente para um local diferente no computador 
e instalar então o software.
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Assistência
Contacte o seu representante local. Aceda ao seguinte URL para consultar os 
dados internacionais de contacto:
http://www.medtronicdiabetes.com/help/contact/locations.html

Tabela de ícones
A tabela seguinte descreve os ícones que aparecem nas etiquetas do produto.

Descrição Ícone

Um por contentor/embalagem (1x)

CD incluído

Atenção: leia todos os avisos e precauções nas 
instruções de utilização.

Data de fabrico (ano)

Número de catálogo REF

Conformité Européenne (Conformidade Europeia). 
Este símbolo significa que o dispositivo está em total 
conformidade com a Directiva Europeia 93/42/CEE 
relativa a dispositivos médicos e a Directiva R&TTE 
1999/5/CE.
8             Guia de instalação do    CareLink® Pro     

http://www.medtronicdiabetes.com/help/contact/locations.html


6025198-192_a

SOFTWARE DE GESTÃO DA TERAPIA PARA A DIABETES


	Português
	Requisitos do sistema informático
	Dispositivos e acessórios de hardware suportados
	Manuseamento de CDs
	Actualizar o software
	Instalação do software
	Aceder ao Guia do utilizador
	Abrir o guia do utilizador a partir do CD

	Instalar o Adobe Reader a partir do CD
	Resolução de problemas
	No Administrator rights on this computer (Não tem direitos de Administrador neste computador)
	O Assistente de instalação não aparece
	Não consegue criar uma nova base de dados

	Assistência
	Tabela de ícones




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU <FEFF004d0069006e0069004d0065006400200056006900650077000d00560065007200730069006f006e002000330020002d0020004a0075006e00650020002d00200032003000300038>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [250 250]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




