English
Indications for use

This product is indicated for the subcutaneous
infusion of insulin from an infusion pump.

Contraindications

Infusion sets are indicated for subcutaneous
use only and not for intravenous (IV) infusion or
the infusion of blood or blood products.

Warnings

Inaccurate medication delivery, infection and/or
site irritation may result from improper insertion
and maintenance of the infusion site.

Before insertion, clean the insertion site with
isopropyl alcohol.

Carefully remove the needle guard before
inserting the infusion set. Do not bend the
needle prior to insertion, and do not use the
infusion set if the needle is bent or has been
damaged.

If using this infusion set for the first time, do the
first setup in the presence of your healthcare
professional.

Do not leave air in the infusion set. Prime
completely.

Check frequently to make sure the needle
remains firmly in place as you may not feel pain if
it pulls out. The needle must always be completely
inserted to receive the full amount of medication.

If the infusion site becomes inflamed, replace
the set, and use a new site until the first site
has healed. Replace the infusion set if the tape
becomes loose, or if the needle becomes fully
or partially dislodged from the skin.

Replace the infusion set every 48 hours, or per
your healthcare professional’s instructions.
Never prime the set or attempt to free a
clogged line while the set is inserted. You may
accidentally inject too much medication.

Do not put disinfectants, perfumes, or
deodorants on the infusion set as these may
affect the integrity of the set.

Dispose of the infusion set and needle safely,
in a sharps container, after a single use. Do not
clean or re-sterilize.

This device is sterile and non-pyrogenic unless
the package has been opened or damaged.
Do not use if the package has been opened or
damaged. (For Paradigm users, do not use the
infusion set if the tubing connector needle has
been damaged.)

Nederlands
Indicaties

Dit product is bedoeld voor het onderhuids
toedienen van insuline uit een infusiepomp.

Contra-indicaties

De infusiesets zijn uitsluitend bestemd

voor subcutaan (onderhuids) gebruik. Ze

zijn niet geschikt voor intraveneuze infusie
(rechtstreeks in een ader), of voor de infusie
van bloed of bloedproducten.
Waarschuwingen

Een onjuiste medicijnafgifte, infectie

en/of irritatie bij de inbrengplaats kunnen het
resultaat zijn van een incorrecte inbrenging en
verzorging van de inbrengplaats.

Reinig voor het inbrengen de inbrengplaats
met alcohol.

Verwijder voorzichtig de naaldbeschermer
voordat u de infusieset inbrengt. Buig de
naald niet voordat u hem inbrengt, en gebruik
de infusieset niet als de naald verbogen of
beschadigd is.

Breng de eerste keer de infusieset samen met
uw diabetesverpleegkundige in.

Zorg dat er geen lucht in de infusieset kan
komen. Vul de infusieset helemaal.

Controleer regelmatig of de naald nog goed op
zijn plaats zit. Deze kan losgaan zonder dat u
het voelt. Voor een juiste medicijnafgifte is het
belangrijk dat de naald volledig in de huid zit.

Als de inbrengplaats ontstoken raakt, moet

u de infusieset vervangen en een nieuwe
inbrengplaats gebruiken tot de oude plek
genezen is. Vervang de infusieset als de tape
los begint te laten, of als de naald geheel of
gedeeltelijk uit de huid steekt.

Vervang de infusieset elke 48 uur, of volgens de
instructies van uw diabetesbehandelteam.

De infusieset nooit vullen of ontstoppen terwijl
deze aangesloten is. U kunt per ongeluk te veel
medicatie injecteren.

Gebruik geen ontsmettingsmiddel, parfum of
deodorant op de infusieset, want daar kan het
materiaal niet tegen.

Gooi de infusieset en inbrengnaald na
eenmalig gebruik weg in een afvalbak voor
naalden. Niet reinigen of hersteriliseren.

Het product is steriel en niet-
koortsverwekkend, tenzij de verpakking
geopend of beschadigd is. Niet gebruiken

Svenska
Indikationer fér anvandning

Denna produkt &r avsedd att anvandas for
subkutan infusion av insulin fran en infusionspump.
Kontraindikationer

Infusionsset &r endast avsedda for subkutan
anvandning och inte for intravenés (V) infusion
eller for infusion av blod eller blodprodukter.
Varningar

Felaktig lakemedelstillférsel, infektion och/
eller irritation pa infusionsstallet kan bli féljden
av felaktig applicering och dalig skotsel av
infusionsstallet.

Rengor appliceringsstallet med isopropylalkohol
fére applicering.

Ta forsiktig bort nalskyddet innan du applicerar
infusionssetet. BOj inte balen fore applicering
och anvand inte infusionssetet om nalen ar bojd
eller skadad.

Om det ar forsta gangen du anvander
infusionssetet bor du géra detta tillsammans
med din vardpersonal.

Store infusion sets in a cool, dry place. Do not
leave infusion sets in direct sunlight or inside a
vehicle.

Use aseptic techniques when temporarily
disconnecting the set and consult your
healthcare provider on how to compensate for
missed medication when disconnected.

If infusing insulin, carefully monitor your blood
glucose levels when disconnected and after
reconnecting.

If infusing insulin, and your blood glucose level
becomes unexplainably high, or an occlusion
alarm occurs, check for clogs and/or leaks.

If in doubt, change the infusion set because
the needle may be dislodged, and/or partially
clogged. Should any of these problems arise,
make a plan with your healthcare professional
for rapidly replacing insulin. Test your blood
glucose level to make sure the problem is
corrected.

If infusing insulin, do not change the infusion
set just before bedtime unless you can check
your blood glucose 1-3 hours after insertion.

Reuse of the infusion set may cause damage
to the cannula/needle and lead to infection, site
irritation, and/or inaccurate medication delivery.

Warranty

For product warranty information, please
contact your local help line, representative,
or visit http://www.medtronicdiabetes.com/
warranty.

als de verpakking geopend of beschadigd
is. (Paradigm-pompgebruikers mogen de
infusieset niet gebruiken als de naald in de
katheterverbinding beschadigd is.)

Koel en droog bewaren. Niet in direct zonlicht
leggen of in een auto laten liggen.

Was uw handen grondig voordat u de
infusieset loskoppelt, en vraag aan uw
diabetesverpleegkundige hoe u gemiste
medicatie moet compenseren.

Als u insuline gebruikt, moet u uw
bloedglucosespiegel nauwlettend in de gaten
houden zolang de infusieset losgekoppeld is en
na het opnieuw aankoppelen.

Als u insuline gebruikt en uw
bloedglucosespiegel onverklaarbaar hoog
wordt of het alarm "Geen toediening" optreedt,
moet u de infusieset controleren op een
mogelijke verstopping of lekkage.

Bij twijfel de infusieset altijd vervangen,
aangezien het probleem ook kan worden
veroorzaakt door een losse of verstopte naald.
Bespreek met uw diabetesverpleegkundige
hoe u in geval van problemen te werk

moet gaan om de insulinetoediening snel
weer op gang te brengen. Controleer of uw
bloedglucosespiegel weer normaal wordt.

Als u insuline gebruikt, mag de infusieset niet
vlak voor het slapengaan vervangen worden,
tenzij u uw bloedglucosespiegel binnen

1 tot 3 uur controleert.

Meermalig gebruik van de infusieset kan leiden
tot beschadiging van de canule/naald, infectie,
lokale irritatie en/of een onnauwkeurige
medicijnafgifte.

Garantie

Neem voor informatie over de garantie contact
op met de Medtronic-bereikbaarheidsdienst,
een lokale Medtronic-vertegenwoordiger, of
ga naar http://www.medtronicdiabetes.com/
warranty.

Det far inte finnas nagon luft kvar
i infusionssetet. Fyll infusionssetet helt.

Kontrollera ofta att nalen sitter ordentligt pa
plats eftersom du kanske inte kdnner om den
dras ut. Nalen maste alltid vara helt inférd for att
hela lakemedelsmangden ska erhallas.

Om infusionsstallet blir inflammerat ska du byta
ut setet och anvanda ett nytt infusionsstalle
tills det forsta har lakt. Byt ut infusionssetet om
tejpen lossnar eller om nalen lossnar helt eller
delvis fran huden.

Byt ut infusionssetet efter 48 timmar eller enligt
vardpersonalens anvisningar.

Primedosera aldrig och forsék aldrig 6ppna upp
en tilltappt slang pa ett set som ar applicerat. Du
kan av misstag injicera fér mycket lakemedel.

Anvand inte desinfektionsmedel, parfym eller
deodorant pa infusionssetet eftersom det da kan
skadas.

Kassera infusionssetet och nalen pa sakert satt
i behallare for skarande/stickande avfall efter att
de anvants en gang. De far inte rengéras eller
omsteriliseras.

Denna enhet ar steril och icke-pyrogen i
o6ppnad och oskadad férpackning. Anvand

inte produkten om férpackningen har 6ppnats
eller skadats. (Paradigm-anvandare ska inte
anvanda infusionssetet om slangkopplingsnalen
ar skadad.)

Forvara infusionsseten svalt och torrt. Lat inte
infusionsseten ligga i direkt solljus eller i bilen.
Anvand aseptisk teknik om du tillfalligt tar bort
setet, och fraga din vardpersonal hur du ska
kompensera for det lakemedel som du missar
under tiden det &r bortkopplat.

Om det ar insulin du anvander ska du noga
Overvaka dina blodsockernivaer nar setet ar
bortkopplat och nar det har anslutits igen.

Om det &r insulin du anvénder och din
blodsockerniva blir oférklarligt hdg eller om ett
ocklusionslarm intraffar ska du kontrollera om
slangen ar tilltappt och/eller lacker.

Byt infusionsset om du ar tveksam, eftersom
nalen kan ha rubbats och/eller blivit delvis
igensatt. Gor upp en plan tillsammans med din
vardpersonal for hur du snabbt ersatter insulinet
om nagot av dessa problem skulle uppsta. Testa

Francais
Indications

Ce produit est destiné a la perfusion en sous-
cutané de l'insuline avec une pompe a perfusion.

Contre-indications

Les cathéters sont congus uniquement pour
une utilisation en sous-cutané et non pour
une utilisation en intraveineuse (IV) ni pour la
perfusion de sang ou autre produit sanguin.

Avertissements

Une perfusion médicamenteuse inappropriée,
une infection et/ou une irritation locale au niveau
du site d'insertion, peuvent étre provoquées par
une insertion inadéquate et un mauvais entretien
du site d'insertion.

Avant l'insertion, nettoyer le site d'insertion avec
de I'alcool isopropylique.

Retirer délicatement la protection de l'aiguille
avant d'insérer le cathéter. Ne pas plier l'aiguille
avant de l'insérer et ne pas utiliser le cathéter si
I'aiguille a été pliée ou endommagée.

Si ce cathéter est utilisé pour la premiere fois,
nous recommandons de l'insérer en présence du
médecin traitant.

S'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le cathéter.
Amorcer le cathéter complétement.

Vérifier régulierement que I'aiguille reste
parfaitement en place. Il est possible que
celle-ci se déconnecte sans aucune douleur.
L'aiguille doit toujours étre entierement insérée
pour permettre la diffusion de la totalité du
médicament.

En cas d'inflammation du site d'insertion,
remplacer le cathéter et utiliser un nouveau

site jusqu'a ce que le site précédent soit guéri.
Remplacer le cathéter sile pansement se relache
ou si l'aiguille sort entierement ou partiellement
de la peau.

Remplacez le cathéter toutes les 48 heures
ou suivant les instructions du professionnel de
santé.

Ne jamais effectuer d'amorce du cathéter ni
essayer de libérer une tubulure obstruée tant
que le cathéter est inséré. Ceci peut provoquer
une injection accidentelle et excessive du
médicament.

Italiano
Indicazioni per I'uso

Il prodotto & indicato per l'infusione sottocutanea
di insulina tramite microinfusore.

Controindicazioni

| set di infusione sono progettati esclusivamente
per uso sottocutaneo e non per l'infusione
intravenosa (1.V.) o l'infusione di sangue o altri
prodotti ematici.

Avvertenze

Se l'inserzione od il trattamento del

sito scelto per I'infusione non sono stati
eseguiti correttamente, possono verificarsi
un'erogazione di farmaco inappropriata,
infezioni e/o irritazioni del sito stesso.

Prima dell'inserzione, pulire accuratamente il
sito con alcool isopropilico.

Rimuovere la protezione dell'ago prima

di inserire il set di infusione prestando la
dovuta attenzione. Non piegare I'ago prima
dell'inserzione. Non utilizzare il set di infusione
se I'ago é stato piegato o danneggiato.

La prima volta inserire il set d'infusione in
presenza del proprio medico curante.
Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel set
di infusione. Completare la procedura di prime.

Controllare il sito con regolarita per accertarsi
che I'ago rimanga correttamente in posizione;
I'ago infatti potrebbe fuoriuscire senza che si
avverta alcun dolore. L'ago deve essere sempre
inserito fino in fondo per poter permettere la
corretta erogazione del farmaco.

In caso di infiammazione del sito di infusione,
sostituire il set ed utilizzare un nuovo sito fino
a quando il precedente non sia completamente
guarito. Sostituire il set di infusione se il
cerotto perde aderenza o se l'ago si stacca
completamente o parzialmente.

Sostituire il set di infusione ogni 48 ore o come
prescritto dal proprio medico curante.

Non eseguire mai il prime del set e non tentare
mai di liberare un'eventuale ostruzione del
catetere quando il set & inserito nella cute per
evitare un'infusione eccessiva di farmaco.

Non applicare disinfettanti, profumi o deodoranti
sul set di infusione per non comprometterne
l'integrita.

Ne pas mettre de désinfectant, parfum ou
déodorant sur le cathéter, ceux-ci pouvant
endommager l'intégrité du cathéter.

Aprés chaque utilisation, jeter le cathéter et
I'aiguille dans un conteneur pour objets pointus.
Ne pas les nettoyer, ni les restériliser.

Ce produit est stérile et apyrogene, sauf si

son emballage a été ouvert ou endommagé.
Ne pas I'utiliser si 'emballage a été ouvert

ou endommagé. (Pour les utilisateurs d'une
pompe Paradigm, ne pas utiliser le cathéter si
l'aiguille de la connexion de la tubulure a été
endommagée.)

Conserver les cathéters dans un endroit frais
et sec. Ne pas laisser les cathéters exposés en
plein soleil ou a l'intérieur d'un véhicule.

Utiliser des techniques aseptiques pour
déconnecter le cathéter temporairement

et consulter le médecin traitant pour savoir
comment compenser le volume de médicament
manquant pendant cette interruption.

En cas d'injection d'insuline, contrbler
attentivement la glycémie lors de la déconnexion
et aprés avoir reconnecté le cathéter.

En cas d'injection d'insuline, et si la glycémie

est soudainement élevée ou si une alarme
d'occlusion se déclenche, vérifier I'absence
d'obstructions et/ou de fuites.

En cas de doute, remplacer le cathéter car
I'aiguille peut étre désinsérée et/ou partiellement
obstruée. Sil'un de ces problémes survient,
prévoir avec le médecin traitant le remplacement
rapide de l'insuline. Mesurer la glycémie pour
vérifier que le probléme est résolu.

En cas d'injection d'insuline, ne pas changer de
cathéter juste avant de se coucher, sauf si la
glycémie peut étre contr6lée 1 a 3 heures aprés
I'insertion du cathéter.

La réutilisation du cathéter peut endommager la
canule/l'aiguille et peut provoquer une infection,
une irritation au niveau du site d'insertion et/ou
un débit de médicaments imprévisible.

Garantie

Pour obtenir des informations sur la garantie,
contacter I'aide en ligne ou le représentant de
Medtronic local ou aller sur
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.

Dopo ogni uso, smaltire il set di infusione e I'ago
in un contenitore per strumenti acuminati: non
pulirli né risterilizzarli.

Il dispositivo € sterile e non pirogeno, a meno
che la confezione non sia stata aperta o
danneggiata: non utilizzarlo se la confezione &
danneggiata o aperta. (per gli utenti dei modelli
Paradigm: non utilizzare il sito di infusione

se I'ago del connettore del catetere & stato
danneggiato).

Conservare i set di infusione in luogo fresco ed
asciutto; non lasciarli esposti alla luce diretta
del sole o dimenticarli in auto.

Utilizzare tecniche asettiche per scollegare
temporaneamente il set e consultare il proprio
medico curante per le istruzioni su come
compensare le quantita di farmaco non erogate
durante il periodo in cui il set era scollegato.

Se si esegue un'infusione di insulina, controllare
il livello della glicemia quando si scollega e si
ricollega il set.

Qualora il livello della glicemia sia
inspiegabilmente elevato (iperglicemia) o venga
emesso un allarme di occlusione, verificare la
presenza di eventuali ostruzioni e/o perdite.

in caso di dubbi, sostituire il set di infusione

in quanto I'ago potrebbe essersi staccato e/o
essere parzialmente ostruito. Nel caso in cui
dovesse presentarsi uno degli eventi appena
menzionati, consultare il proprio medico curante
per le informazioni relative a come cambiare
rapidamente I'insulina. Controllare il livello

della glicemia per accertarsi di avere risolto il
problema.

Non sostituire il set di infusione prima di
andare a dormire a meno che non sia possibile
controllare il livello della glicemia 1-3 ore dopo
l'inserzione.

Non riutilizzare il set di infusione per non
danneggiare la cannula/l'ago; in caso contrario,
possono verificarsi infezioni, irritazioni in
corrispondenza del sito di inserzione e/o
erogazione del farmaco inappropriata.
Garanzia

Per le informazioni relative alla garanzia del
prodotto, contattare il servizio telefonico o
il rappresentante locale, oppure visitare il
sito web http://www.medtronicdiabetes.com/
warranty.

din blodsockerniva sa att du vet att problemet har
rattats till.

Om det ar insulin du anvander ska du inte byta
infusionsset precis innan du gar och lagger dig
savida du inte kan kontrollera ditt blodsocker 1-3
timmar efter appliceringen.

Ateranvandning av infusionssetet kan orsaka
skada pa kanyl/nal och leda till infektion,
irritation pa infusionsstallet och/eller felaktig
lakemedelstillférsel.

Garanti

For information om produktgaranti kontaktar du
din lokala representant eller ocksa gar du in pa
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.

Deutsch
Einsatzbereich

Dieses Produkt ist zur subkutanen Infusion von
Insulin mithilfe einer Infusionspumpe indiziert.
Kontraindikationen

Infusionssets sind ausschlieRlich zur
subkutanen Infusion, nicht jedoch zur
intravendsen (IV) Infusion oder zur Infusion von
Blut oder Blutprodukten indiziert.
Warnhinweise

Bei unsachgemafier Einfihrung des
Infusionssets oder unzureichender Pflege

der Einfuhrstelle kann es zu falsch dosierter
Arzneimittelabgabe, zu Infektionen und zu
Irritationen an der Einfiihrstelle kommen.
Reinigen Sie vor dem Einfiihren die Einflihrstelle
mit Isopropylalkohol.

Entfernen Sie vor dem Einfiihren des
Infusionssets vorsichtig den Nadelschutz.
Biegen Sie die Nadel nicht vor dem Einflihren
und verwenden Sie das Infusionsset nicht, wenn
die Nadel gebogen oder beschéadigt ist.

Flhren Sie bei erstmaliger Verwendung dieses
Infusionssets die Einrichtung unter Aufsicht
lhres Arztes durch.

Stellen Sie sicher, dass das Infusionsset keine
Luft mehr enthalt. Vollstandig fillen.

Prifen Sie das installierte Infusionsset
regelmafig und kontrollieren Sie, dass die Nadel
sicher an der vorgesehenen Stelle bleibt. Es
koénnte sein, dass Sie ein Herausrutschen der
Nadel nicht bemerken, da dies nicht unbedingt
schmerzhaft ist. Die Nadel muss immer ganz in
die Haut eingefiihrt sein, damit die vollstandige
Arzneimittelmenge abgegeben wird.

Sollte sich die Infusionsstelle entziinden, so
wechseln Sie das Infusionsset unverziiglich aus
und verwenden Sie eine andere Einflihrstelle,
bis die Entzlindung vollstandig verschwunden
ist. Wechseln Sie das Infusionsset aus, falls das
Band locker wird oder die Nadel teilweise oder
ganz aus der Haut herausrutscht.

Wechseln Sie das Infusionsset alle 48 Stunden
oder gemaf den Anweisungen lhres Arztes aus.
Flhren Sie niemals einen Fillvorgang durch
und versuchen Sie nie, eine verstopfte Leitung
wieder durchlassig zu machen, so lange das
Infusionsset eingefiihrt ist. Es konnte dabei

zu einer Uberdosierung des Arzneimittels
kommen.

Das Infusionsset darf nicht mit
Desinfektionsmitteln, Parfums oder Deodorants

Norsk

Indikasjoner for bruk

Dette produktet er beregnet for subkutan
infusjon av insulin fra en infusjonspumpe.

Kontraindikasjoner

Slangesettene skal bare brukes til subkutan
infusjon. De skal ikke brukes til intravengs
infusjon eller infusjon av blod eller blodprodukter.

Advarsler

Hvis kanylen ikke sitter riktig under huden eller
innstikkstedet ikke stelles riktig, kan det fgre til
ungyaktig medikamenttilfarsel, infeksjon og/
eller irritasjon ved innstikkstedet.

For innsetting ma innstikkstedet rengjeres med
sprit.

Fjern forsiktig kanylebeskytteren fgr du kobler

til slangesettet. Boy ikke kanylen for du setter

den inn, og bruk ikke slangesettet hvis kanylen
er bayd eller skadet.

Hvis du ikke har brukt dette slangesettet far, bar
du farste gangen foreta klargjgring og tilkobling
sammen med diabetessykepleier.

Pass pa at det ikke er luftbobler i slangesettet.
Det ma fylles helt.

Kontroller jevnlig at kanylen sitter godt under
huden ettersom den kan dras ut uten at du
kjenner det. Kanylen ma alltid veere satt helt inn
for fullstendig tilfersel av medikament.

Hvis innstikkstedet blir rgdt og irritert, ma du
bytte slangesett og bruke et nytt innstikksted til
det farste er helet. Bytt slangesett hvis tapen
lzsner eller hvis kanylen helt eller delvis faller ut.

Bytt slangesett hver 48. time eller etter
instruksjoner fra diabetessykepleier.

Fyll aldri slangesettet eller fjern tilstopninger i
en slange mens settet er satt inn. Du kan ved et
uhell tilfere for mye medikament.

Ha ikke desinfeksjonsmidler, parfyme eller
deodorant pa slangesettet ettersom disse
midlene kan pavirke settets funksjonalitet.

Kast slangesett og kanyler i en sprayteboks
etter bruk. Utstyret er kun for engangsbruk og
skal ikke rengjares eller resteriliseres.

Dette utstyret er sterilt og pyrogenfritt nar
emballasjen er uapnet og uskadet. Skal ikke
brukes hvis pakningen er apnet eller skadet.
(Brukere av Paradigm-pumper: bruk ikke
slangesettet hvis slangetilkoblingen til kanylen
er skadet.)

Contacts: China:
Africa:
Medtronic Africa (Pty) Ltd.
Tel: +27 (0) 11 677 4800

Australia:
Meditronic Australasia Pty. Ltd.
Tel: 1800 777 808 (cust. help)
Tel: 1800 668-680 (orders)

Azerbaijan:
Albatros Health Care
Tel: +994 12 498 9537

Bangladesh:
Sonargaon Healthcare Pvt Ltd.
Mobile: (+91)-9903995417
or (+880)-1714217131

Belarus:
Badgin Ltd
Tel: +375 (172) 665128
Belgié/Belgique:
N.V. Medtronic Belgium S.A.
Tel: 0800-90805

Bosnia and Herzegovina:

Medtronic (Shanghai) Ltd.
24 Hour HelpLine (Cell): +86 400-820-1981
24 Hour HelpLine (Land): +86 800-820-1981

Croatia:
Croatia:

Danmark:

Eire:

Espaiia:

Intermedical Tel: +34 91 625 05 42
Tel: +387 33 202 183 24 horas: +34 901 120 335
Brasil: Europe:

Medtronic Comercial Ltda.

Oktal Pharma
Tel: +385 1659 57 77

Meditronic B.V.
Tel: +385 1488 11 20

Medtronic Danmark A/S
Tel: +45 32 48 18 00

Deutschland:
Medtronic GmbH N
Geschéftsbereich Diabetes Italia:
Telefon: +49 2159 8149-370
24-Stdn-Hotline: 0800 6464633

Accu-Science LTD.
Tel: +353 45 433000

Meditronic Ibérica S.A.

Medtronic Europe S.A. Europe,

in Berlhrung kommen, da diese Substanzen das
Set beeintrachtigen kdnnten.

Entsorgen Sie das Infusionsset und die Nadel
nach einmaliger Verwendung im Abfallbehalter
fur spitze und scharfe Abfalle. Die Nadel darf
nicht gereinigt oder resterilisiert werden.

Bei geschlossener und unbeschadigter
Verpackung ist das Instrument steril und
nichtpyrogen. Das Infusionsset darf nicht
verwendet werden, wenn die Verpackung
bereits gedffnet wurde oder Anzeichen fir
Beschédigungen aufweist. (Fur Paradigm-
Anwender: Verwenden Sie das Infusionsset nicht,
wenn die Katheteranschlussnadel beschéadigt ist.)
Das Infusionsset an einem kiihlen und trockenen
Ort aufbewahren. Infusionssets nicht direktem
Sonnenlicht aussetzen und nicht im geparkten
Fahrzeug lassen.

Behandeln Sie die Haut aseptisch, wenn Sie das
Set voribergehend vom Kérper trennen, und
fragen Sie lhren Arzt, inwiefern Sie die durch

das Trennen nicht zugefiihrte Arzneimittelmenge
kompensieren kénnen/sollten.

Falls Sie Insulin infundieren, missen Sie Ihren
Blutzuckerspiegel sowohl nach dem Trennen

als auch nach dem WiederanschlieRen des
Infusionssets sorgfaltig kontrollieren.

Falls Sie Insulin infundieren und Ihr
Blutzuckerspiegel unerkléarlich ansteigt oder ein
Okklusionsalarm auftritt, kontrollieren Sie das Set
auf Verstopfungen oder auf Leckage.

Wechseln Sie im Zweifelsfall das Infusionsset
aus, denn die Nadel kdnnte verrutscht oder
teilweise verstopft sein. Sprechen Sie im Falle
solcher Probleme mit lhrem Arzt darlber, wie

Sie das entgangene Insulin schnellstmdglich
zufuhren kénnen. Prifen Sie Ihren Blutzucker, um
sicherzugehen, dass das Problem behoben ist.
Falls Sie Insulin infundieren, wechseln Sie das
Infusionsset nicht kurz vor dem Schlafengehen
aus, wenn Sie nicht bereit oder in der Lage sind,
Ihren Blutzuckerspiegel 1-3 Stunden nach dem
Einfiihren des Sets zu kontrollieren.

Eine Wiederverwendung des Infusionssets kann
Schaden an der Kaniile/Nadel hervorrufen und zu
Infektionen, Irritationen an der Einflihrstelle und/
oder einer ungenauen Arzneimittelabgabe flihren.
Garantieerkldrung

Informationen zur Garantie fir dieses Produkt
erhalten Sie Uiber die Produkt-Hotline, Ihren
Medtronic Diabetes-Reprasentanten oder tber
die Webseite http://www.medtronicdiabetes.com/
warranty.

Oppbevar slangesett pa et kjolig og tert sted.
La ikke slangesett ligge i direkte sollys eller i
en bil.

Bruk aseptisk teknikk nar du skal koble fra
slangesettet midlertidig. Radfgr deg med
diabetessykepleier om hvordan du kompenserer
for det manglende medikamentet mens settet

er frakoblet.

Hvis du bruker insulinpumpe, ma du kontrollere
blodsukkeret nar du kobler slangesettet fra og
etter at du har koblet det til igjen.

Hvis du bruker insulinpumpe og blodsukkeret
blir uventet hayt eller pumpen utlgser en
okklusjonsalarm, ma du kontrollere om
slangesettet er tett og/eller lekker.

Bytt slangesett hvis du er i tvil ettersom kanylen
kan ha lgsnet og/eller veere delvis tilstoppet.
Utarbeid i samarbeid med diabetessykepleier
en plan for hvordan du raskt erstatter insulinet
hvis noen av disse problemene oppstar.
Kontroller blodsukkeret for & veere sikker pa at
problemet er Igst.

Hvis du bruker insulinpumpe, ma du ikke bytte
slangesett rett for sengetid uten at du kan
kontrollere blodsukkeret 1-3 timer etter at du
har satt inn settet.

Gjenbruk av slangesettet kan fgre til skade
pa kanylen/nalen og fere til infeksjon,
irritasjon ved innstikkstedet og/eller ungyaktig
medikamenttilfgrsel.

Garanti

@nsker du mer informasjon om produktgaranti,
kontakt brukerstatten, den lokale Medtronic
MiniMed-representanten eller besgk siden
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.

Hong Kong:
Meditronic International Ltd.
Tel: +852 2919-1300
To order supplies: +852 2919-1322
24-hour helpline: +852-2919-6441

India:
India Medtronic Pvt. Ltd
Tel: (+91)-80-22112245 / 32972359
Mobile: (+91)-9611633007

Indonesia:
Meditronic International Ltd.

Israel:
Agentek
Tel: +972 3649 3111

Medtronic Italia S.p.A.

Tel: +39 02 24137 261

Servizio assistenza tecnica:

N° verde 24h: 800 20 90 20
Japan

Medtronic Japan Co. Ltd.

Tel: +81-3-6430-2019

Kazakhstan:
Medtronic Kazakhstan B.V.
Tel: +77273110580

Latin America:

Tel: +(11) 3707-3707 Middle East and Africa HQ Medtronic, Inc.
L Tel: +41 (0) 21-802-7000 Tel: 1(305) 500-9328

Bulgaria: -

Interagro-90 Ltd France: Latvija:

Tel: +359 888 636 033 Meditronic France S.A.S. Ravemma Ltd.

: + L+

Canada: Tel: +33 (0) 1 55 38 17 00 Tel: +371 _7273780

Meditronic of Canada Ltd. Hellas: Macedonia:

Tel: 1-800-284-4416 Meditronic Hellas S.A. Kemofarm

Tel: +30 210677-9099

Tel: +389 2 260 36 03

Ma
edtronic Hungaria Kft.

Malaysia:
Middle East and North Africa:

Montenegro:
Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000

Nederland, Luxembourg:

Norge:
Philippines:

POCCUA:

Polska:

Espaiol
Indicaciones de uso

Este producto esta indicado para la infusién
subcutanea de insulina mediante una bomba
de infusion.

Contraindicaciones

Los equipos de infusién estan indicados solo
para el uso por via subcutanea y no para
infusién intravenosa (i.v.) ni para la infusién de
sangre o hemoderivados.

Advertencias

La insercion incorrecta y el mantenimiento
inadecuado de la zona de infusién pueden
hacer que la administracién de la medicacion
no sea exacta o pueden causar infeccion o
irritacion en dicha zona.

Antes de llevar a cabo la insercion, limpie la
zona de insercién con alcohol isopropilico.

Quite con cuidado el protector de la aguja antes
de insertar el equipo de infusion. No doble la
aguja antes de insertarla, y no utilice el equipo
de infusion si la aguja esta doblada o se ha
danado.

En el caso de que esté utilizando este equipo
de infusion por primera vez, haga el primer
montaje en presencia de su equipo médico.
No deje aire en el equipo de infusion. Cébelo
por completo.

Compruebe con frecuencia que la aguja
permanece insertada firmemente, ya que

es posible que no sienta dolor si la aguja se
sale. La aguja debe estar siempre insertada
por completo para que usted pueda recibir la
cantidad completa de medicacion.

Si la zona de infusién se inflama, sustituya

el equipo y use una nueva zona hasta que la
primera se haya curado. Sustituya el equipo si
la cinta se aflojara o si la aguja se saliera total
o parcialmente de la piel.

Sustituya el equipo de infusidon cada 48 horas o
segun las instrucciones proporcionadas por su
equipo médico.

Nunca cebe el equipo o intente liberar una via
obstruida mientras se encuentre insertado el
equipo. Podria inyectar de forma accidental
demasiada medicacion.

No ponga desinfectantes, perfumes o
desodorantes en el equipo de infusion, ya que
esto podria afectar a la integridad del equipo.

Deseche el equipo de infusién y la aguja de
manera segura, en un recipiente para objetos

Suomi
Kayttoaiheet

Tama laite on tarkoitettu insuliinin ihonalaiseen
infuusioon insuliinipumpulla.

Vasta-aiheet

Infuusiosetit on tarkoitettu ainoastaan
ihonalaiseen kayttdéon, ei laskimonsisaiseen
(IV) infuusioon tai veren tai verivalmisteiden
infuusioon.

Vaarat

Jos infuusiosetti asetetaan paikalleen vaarin
tai jos infuusiokohtaa ei hoideta oikein,
seurauksena voi olla ladkkeen epatarkka
annostelu, infektio ja/tai infuusiokohdan arsytys.

Puhdista asetuskohta isopropyylialkoholilla
ennen infuusiosetin asettamista.

Irrota neulasuojus varovasti ennen infuusiosetin
sisaanvientia. Al4 taivuta neulaa ennen
sisdanvientia alaka kayta infuusiosettia,

jos neula on taipunut tai vaurioitunut.

Jos kaytat infuusiosettia ensimmaisen kerran,
valmistele ja aseta se ihoon terveydenhoidon
ammattilaisen lasna ollessa.

Al3 jata infuusiosettiin ilmaa. Téayté se kokonaan.

Varmista usein, ettd neula on hyvin paikallaan,
koska sen irtoaminen ei valttamatta aiheuta
kipua. Neulan on oltava aina kokonaan ihossa,
jotta pumppu annostelee tdyden maaran
ladketta.

Jos infuusiokohta tulehtuu, vaihda setti ja kayta
toista infuusiokohtaa, kunnes ensimmainen
kohta on parantunut. Vaihda infuusiosetti,

jos teippi I16ystyy tai jos neula irtoaa ihosta
kokonaan tai osittain.

Vaihda infuusiosetti 48 tunnin valein tai

terveydenhoidon ammattilaisen ohjeiden
mukaisesti.

Ala koskaan tayta settia tai yrita poistaa letkun
tukosta, kun setti on asetettuna ihoon. Voit
vahingossa annostella liian paljon ladketta.
Varo, ettei infuusiosettiin roisku
desinfiointiainetta, hajuvetta tai deodoranttia,
koska ne voivat vaurioittaa sita.

Aseta infuusiosetti ja neula turvallisesti yhden
kayttokerran jalkeen pistavien ja viiltavien
jatteiden astiaan. Al puhdista tai steriloi osia
uudelleen.

Laite on steriili ja pyrogeeniton, jos pakkaus on

suljettu ja ehja. Ala kayta laitetta, jos pakkaus
on avattu tai vaurioitunut. (Paradigm-kayttajille:

yarorszag: Portugal:

Tel: +36 1 889 0688 Tel: +351 21 7245100

Puerto Rico:
Meditronic Puerto Rico
Tel: 787-753-5270

Medtronic International Ltd.
Tel: +603 7946 9000

Regional Office

Tel: +961-1-370 670 Tel: +82.2.3404.3600

Romania:
Glosarij Trustmed SRL
Tel: +382 20 642 495

Fax: +382 20 642 540 Schweiz:

Medtronic B.V.
Tel: +31 (0) 45-566-8291

Gratis: 0800-3422338 Serbia:

New Zealand: Epsilon

p
Tel: +381 11 311 5554
Singapore:

Medica Pacifica
Phone: 64 9 414 0318
Free Phone: 0800 106 100

Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000

Medtronic Norge A/S

Tel: +47 67 10 32 00 Slovenia:

Zaloker & Zaloker d.o.o0.

Tel: +386 1 542 51 11
Medtronic International Ltd.

Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000
Tel: +421 26820 6986

Sri Lanka:
Swiss Biogenics Ltd.

Medtronic B.V.
Tel: +7 495 580 73 77
24h: 8-800-200-76-36

Mobile: (91)-9003077499 or (+94)-777256760

Suomi:
Medtronic Finland Oy
Tel: +358 20 7281 200

Medtronic Poland Sp. Z.0.0.
Tel: +48 22 465 6934

Medtronic Portugal Lda

Republic of Korea:
Medtronic Korea, Co., Ltd.

Tel: +40 (0) 21 220 6477

Medtronic (Schweiz) AG
Tel: + 41 (0) 31 868 0160
24-Stunden-Hotline: 0800 633333

Slovenska republika:
Medtronic Slovakia 0.z.

Help line: +358 400 100 313

cortantes, después de un solo uso. No lo limpie
ni reesterilice.

Este dispositivo es estéril y apirégeno siempre
que el envase no esté abierto o dafiado. No lo
utilice si el envase esta abierto o dafiado. (Para
los usuarios de Paradigm: no utilice el equipo
de infusion si la aguja conectora esta dafiada.)

Conserve los equipos de infusion en un lugar

fresco y seco. No deje los equipos de infusion
bajo la luz directa del sol ni en el interior de un
vehiculo.

Utilice técnicas asépticas cuando desconecte
temporalmente el equipo y consulte a su

equipo médico como se puede compensar la
medicacion que no se ha administrado mientras
estaba desconectado el equipo.

En el caso de una infusion de insulina, controle
cuidadosamente las concentraciones de
glucosa en sangre cuando desconecte el
equipo y después de volver a conectarlo.

Si estuviera administrando insulina 'y

las concentraciones de glucosa fueran
inexplicablemente altas o se produjera
una alarma por oclusién, busque posibles
obstrucciones o fugas.

En caso de duda, cambie el equipo de infusién
ya que es posible que la aguja se haya
desplazado o esté parcialmente obstruida.

Si surgiera alguno de estos problemas,
establezca un plan con su equipo médico para
reponer rapidamente la insulina. Compruebe
la concentracion de glucosa en sangre para
confirmar que el problema se ha corregido.

Si estuviera administrando insulina, no cambie
el equipo de infusion justo antes de irse a
dormir a no ser que pueda comprobar la
concentracion de glucosa en sangre 1-3 horas
después de la insercion.

La reutilizacion del equipo de infusién podria
dafiar la canula o la aguja y, por consiguiente,
causar una infeccion o irritacion en la zona de
infusion, asi como la administracion incorrecta
de la medicacion.

Garantia

Si desea informacién sobre la garantia del
producto, péngase en contacto con la linea
de ayuda local o con el representante local,
o visite
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.

Ala kéyta infuusiosettia, jos letkuliittimen neula
on vaurioitunut.)

Sailyta infuusiosetit viiledssa ja kuivassa
paikassa. Ala jata infuusiosetteja suoraan
auringonvaloon tai auton sisaan.

Kéayta aseptista tekniikkaa, jos joudut
irrottamaan setin valiaikaisesti, ja kysy
terveydenhoidon ammattilaiselta, miten voit
korvata tdna aikana annostelematta jaaneen
ladkkeen.

Jos annostelet pumpulla insuliinia, tarkkaile
huolellisesti verensokeriarvoja pumpun ollessa
irrotettuna ja takaisinkytkennan jalkeen.

Jos annostelet pumpulla insuliinia ja
verensokeri nousee selittdmattdmasta syysta
tai jos pumppu halyttaa tukoksesta, tarkista
tukokset ja/tai vuodot.

Jos et ole varma ongelman syysta, vaihda
infuusiosetti, koska neula on voinut irrota ja/tai
tukkeutua osittain. Jos néitéd ongelmia esiintyy,
keskustele terveydenhoidon ammattilaisen
kanssa, miten voit korvata menetetyn insuliinin
nopeasti. Varmista infuusiosetin toiminta
mittaamalla verensokeri.

Jos annostelet pumpulla insuliinia, ala vaihda
infuusiosettia juuri ennen nukkumaanmenoa,
jos et voi tarkistaa verensokeria 1-3 tunnin
kuluttua setin asettamisesta.

Infuusiosetin kayttd uudelleen voi johtaa
kanyylin/neulan vaurioitumiseen, infektioon,
infuusiokohdan artymiseen ja/tai ladkkeen
antamiseen vaarin.

Takuu

Laitteen takuutiedot ovat saatavissa
paikallisesta puhelinpalvelusta tai paikalliselta
edustajalta ja osoitteesta http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty.

Sverige:
Medtronic AB
Tel: +46 8 568 585 10

Taiwan:
Meditronic-Taiwan Ltd.
Tel: +886.2.2183.6068
Toll Free: +886.0800.005.285

Thailand:
Medtronic (Thailand) Ltd.
Tel: +662 232 7400

Turkidye:

Medtronic Medikal Teknoloji
Ticaret Ltd. Sirketi.

Tel: +90 216 4694330

Ukraine:
Med EK Service Ltd.
Tel: +380445457705

USA:
Medtronic Diabetes Global
Headquarters
Tel: +1-800-826-2099
24 Hour HelpLine: +1-818-576-5555
To order supplies: +1-800-843-6687

United Kingdom:
Medtronic Ltd.
Tel: +44 1923-205167

Osterreich:
Medtronic Osterreich GmbH
Tel: +43 (0) 1 240 44-0
24 — Stunden — Hotline: 0820 820 190

Ceska republika:
Medtronic Czechia s.r.o.
Tel: +420 233 059 401
Non-stop help line: +420 233 059 059
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Refer to pump and reservoir user guides for installation and priming.

Se référer aux manuels d'utilisation de la pompe et du réservoir pour l'installation et I'amorgage.

Informationen zur Installation und zum Fiillen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der Pumpe und des Reservoirs.
Consulte las guias del usuario de la bomba y del reservorio para ver instrucciones sobre la instalacion y el cebado.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de pomp en het reservoir voor installatie- en vulinstructies.

Per l'installazione ed il prime, fare riferimento alle guide per I'utente del microinfusore e del serbatoio.

| bruksanvisningen for pumpen og reservoaret star det informasjon om innsetting og fylling.

Katso asennus- ja tayttdohjeet pumpun ja séilion kayttdoppaista.

Se bruksanvisningarna till pump och reservoar for installation och primedosering.

Vedrgrende installering og opfyldnig henvises til brugsanvisningerne til pumpen og sprgijten.

Consulte os manuais do utilizador da bomba e do reservatdrio para obter instrucdes de instalagéo e enchimento.
Navodila za namestitev in polnjenje so v navodilih za uporabo za ¢rpalko in rezervoar.

Pokyny k instalaci a napInéni naleznete v uZivatelskych pfiru¢kach k pumpé a zasobniku.

Az Osszeszereléssel és az Uzembe helyezéssel kapcsolatban lasd a pumpa és a tartaly hasznalati utmutatojat.
Informacje na temat instalacji i wypetniania mozna znalez¢ w podrecznikach uzytkownika pompy i zbiornika.
Kurulum ve hazirlik icin pompa ve rezervuar kilavuzlarina bakin.
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Disconnecting Reconnecting
Débranchement Branchement
Abkoppeln WiederanschlielRen
Desconectar Volver a conectar
Loskoppelen Aansluiten
Scollegamento Collegamento
Koble fra Koble til
Irrottaminen Kytkeminen takaisin
Bortkoppling Anslutning
AtrooUvdeon Emavaouvdeon
Afbrydelse Genforbindelse

A desligar A ligar de novo
Roztgczanie Ponowne podtaczanie
Odpojeni Nové pfipojeni
Szétkapcsolas 3 4 Ujracsatlakoztatas
Odklapljanje Ponovni priklop
OTcoeanHeHune 4«4 [MoBTOpPHOE NoacoeanHeHne
Baglantiyr kesme Yeniden baglama
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EAAnvika

Ev&eieig xpaong

To Tapov Tpoidv evdeikvuTal yia TNV utTtoddpia
£€yxuon IvoouAivng atré avTAia éyxuong.
AvTtevdeigeig

Ta o€t éyXuong evoeikvuvTal yia uTTodopIa
Xpnon povo kai ox1 yia evoo@AERIa (V) €yxuon
f £€yXuon aipaTtog f TTPoidvVTWY aiaTog.
Mposcidomroinoeig

H eocpaApévn elcaywyn Kal povTida Tou
anueiou £€yxuong evOEXETAl va 0BnyAOEl OE

N aKkpIBr XopAynon QapUAKeUTIKAG aywyng,
Aoipwégn A/kal Totmikd epeBICO.

Mpiv amé TV eiI0aywyn, kaBapioTe To onueio
€100YWYNG ME ICOTTPOTTUAIKT) AAKOOAN.

Mpiv atrd Tnv eiI0aywyr Tou O€T €yXuong,
APAIPECTE TIPOCEKTIKA TO TIPOCTATEUTIKO
BeAdvag. Mnv kupTwveTe TN BeAdvVa TTpIV aTTd
TNV E1I00YWYR Kal unNV XPNOIYOTIOIEITE TO OET
£yxuong €av n BeAodva gival kupTwpévn i €av
€XEI UTTOOTEI CNMIG.

Ed&v xpnoipoTToIEiTE QUTO TO OET £YXUONG VIO
TPWTN POPJ, TTPAYMATOTTIOINCTE TNV APXIKN
pUBUIoN TTapoudia eveg eTTayyeAUATIO UYEIOG.
Mnv a@rivete aépa HECQ OTO OET £YXUONG.
lepioTe TO TTANPWG.

Na eAéyxeTe ouxva yia va BeBaiwbeite 6T N
BeAdva Tapapével otabepn otn B€on NG,
KOBWG eVOEXETAI VO UNV aloBavBeiTe TTOVO

€av amooTracTei. H BeAdva Tpétrel TavTta

va gival TTARPWG EIGNYHEVN TTPOKEIYEVOU va
A&BeTE OAOKANPN TNV TTOGATNTA POAPUAKEUTIKAG
aywyng.

Av TTapouadiacTei pAeypovh To onueio
£€YXUONG, OVTIKATAGTHOTE TO OET Kal
XPNOIMOTIOINCTE £va VEO onueEio €wg 6Tou va
€TTOUAWBEI TO TTPWTO ONuEio. AVTIKATAOTACTE TO
OET £yXUONG O€ TTEPITITWON TTOU XAAOPWOEl N
Taivia ) av n BeAdva £xel EKTOTTIOTE TTARPWG i
HEPIKWG aTro To déppa.

AVTIKATAOTAOTE TO OET £YXUONG KABE 48 WpEG
f oUPewVa e TIG 08nyieg TOU £TTayyeAPaTIO
uyeiag.

Mn yepiCeTe TTOTE TO OET KQI PNV ETTIXEIPEITE VA
aTTeEAEUBEPWOETE PIO ATTOPPAYHEVN YPAUMA
£VW TO OET gival elonypévo. Evdéxetal va
€yXUBEei KaTd AdBog uTTEPBOAIKT) TTOGATNTA
(PAPUAKEUTIKAG aYWYNG.

Mn Bédete aTOAUPAVTIKGE, APWHATA
ATTOOMNTIKG OTO OET £YXUONG KABWG eVOEXETAI
Va ETTNPEACOUV TNV AKEPAIOTNTA TOU OET.

Slovenséina
Indikacije za uporabo

Izdelek je namenjen subkutanemu infundiranju
insulina iz infuzijske ¢rpalke.
Kontraindikacije

Infuzijski seti so indicirani samo za subkutano
uporabo, ne pa za intravensko (i.v.) infundiranje
krvi in krvnih izdelkov.

Opozorila

Nepravilno vstavljanje in vzdrZzevanje mesta
vstavitve infuzijskega seta lahko povzrogci
nenatan¢no dovajanje zdravila, okuzbo in/ali
drazenje na mestu vstavitve.

Pred vstavitvijo ocistite mesto vstavitve
z izopropilnim alkoholom.

Preden vstavite infuzijski set, previdno
odstranite za$¢ito z igle. Igle pred vstavitvijo
ne zvijajte; Ce je igla zvita ali poSkodovana,
infuzijskega seta ne uporabljajte.

Ce infuzijski set uporabljate prvig, naj bo pri
pripravi navzo¢ zdravnik.

V infuzijskem kompletu ne sme biti zraka.
Popolnoma ga napolnite.

Pogosto preverite, ali je igla vstavljena
pravilno, saj morda ne boste ¢€utili boleCine, ¢e
se iztakne. Igla mora biti ves ¢as popolnoma
vstavljena, sicer ne boste prejeli celotnega
odmerka zdravila.

Ce se mesto vstavitve infuzijskega kompleta
vname, zamenjajte komplet in ga vstavite na novo
mesto, dokler se prvo mesto ne zaceli. Ce se trak
odlepi ali se igla delno ali popolnoma iztakne iz
koze, zamenjajte infuzijski set.

Infuzijski set zamenjajte vsakih 48 ur ali po
navodilih zdravnika.

Kompleta nikoli ne polnite oz. ne poskusajte
sprostiti zamaSene cevke, kadar je komplet
vstavljen. Pomotoma si lahko injicirate preve¢
zdravila.

Na infuzijski komplet ne nanasajte razkuzil,
parfumov ali dezodorantov, saj lahko vplivajo
na njegovo celovitost.

Infuzijski set in iglo po enkratni uporabi varno
odstranite v posodo za ostre odpadke. Ne
Cistite ali sterilizirajte ju.

Naprava je sterilna in apirogena, ce je
ovojnina zaprta in nepoSkodovana. Naprave
ne uporabljajte, ¢e je bila njena ovojnina
odprta ali poSkodovana. (Za uporabnike
naprave Paradigm: infuzijskega kompleta

X

MeTd ammd pia Xpron, ammoppiyTte He aoPAAEIa
TO XPNOIPOTTIOINUEVO OET €yXuong Kai Tn BeAdva
o€ DOXEI0 AIXPNPWYV AVTIKEINEVWY. Mnv To
KaBapifeTE KAl PNV TO ETTAVOTIOOTEIPWVETE.

To TTapdV TTPOIdV eival aTEIpo Kal PN
TTUPETOYOVO, EKTOG AV N CUCKEUATIa EXEI
avoIxTei 1) éxel uTTooTEl BAGRN. Mnv TO
XPNOIUOTIOIEITE AV N CUCKEUATIa £XEI AVOIXTEI
éxel urooTei BAGRN. (Ma xpAoTeg Tou Paradigm,
Un XPNOIUOTIOIEITE TO OET £yXUaNG av n BeAdva
TOU OUVOETPOU OWAAVWONG EXEI UTTOOTEI
BAGRN.)

AT10OnKeUOTE TA OET £€yXUong o€ dpoaepo, Enpd
HEPOG. Mnv apAveTe Ta OET £yXUONG EKTEBEIUEVA
oTnv ameuBeiag nAiakA akTivoBoAia | péoa oe
oxAuara.

Na xpnoipoTroleiTe AoNTITEG TEXVIKEG

6Tav aTTOCUVOEETE TIPOCWPIVA TO OET Kal
OupBOoUAEUETTE TOV ETTAYYEAMATIO UYEIQG OOG
OXETIKA YE TOV TPOTTO avaATIARPWGONG TUXOV
TT00ATNTAG PAPHAKEUTIKAG AyWYAG TTOU
ammwA£oBel katd TNV aTTooUvoEean.

Edv gyxUeTe IVGOUAiVN, va TTapakoAouBeite
TIPOCEKTIKA Ta €TTITTESA YAUKONG TOU QipaTOg
éTav gival atroouvoedEPEVO KAl HETA TNV
€TTAVACUVOEDN.

Edv eyxUeTe IvOOUAivn Kail TO €TTITTEdO YAUKOZNG
TOU aipatog oag augnBei avegnynta i av
aKOUOTEI ouvayepuOG aTmoPpagng, EAEYETE yia
TUXOV aTro@pagelg r/kal d1appoEg.

e TEPITTTWON AUPIBOAIWY, AAAGETE TO OET
£€yxuong €Teidn n BeAdva uTTopei va €xel
EKTOTTIOTEI /KA1 €V HEPEI aTTOPPaXOEl. Z€
TEPITITWON TTOU TTAPOUCIACTEI OTTOI0OATTOTE
até Ta TpoBAApATa auTd, KAVTE éva TTAGVO
JE Tov eTTayyeApaTia uyeiog oag yia TNV
Tayeia avamAfpwaon TnG IVOouAivng. EAEyETe
10 €TTiITTESO YAUKOCNG TOU aipaTog 0aG yIa va
BeBaiwdeite 671 TO TTPORANUA Exel DloPOwWOEI.
Edv eyxUeTe IvaouAivn, unv aAAGleTe TO O€T
£yXUONG auéowG TTPIV TNV WPa KATaKAIong,
eKTOG €AV eAEyEaTe TN yYAUKOLN Tou aipaTog oag
1-3 WPEG PETA TNV E10aywYT.

H eavayxpnoipotroinon Tou O€T £€yXuong
eVOEXETAI VO TIPOKAAETEI {NHIG GTNV KAVOUAa/
BeAbva kal va TpokaAéoel Aoipwén, TOTTIKO
epeBIoPG f/kal un opBr Xopriynon ¢apuaKou.
Eyyunon

MNa TAnpo@opieg eyyunong Tou TTPOIGVTOG,
ETTIKOIVWVIOTE YE TNV TOTTIKA 0AG TNAEQWVIKA
ypapun BonBeiag i Tov TOTTIKO avTITTpOCWTTO,
f €TMIOKEPOEITE TNV 1I0TOOEAID
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.

ne uporabljajte, Ce je igla konektorja cevke
poskodovana.)

Infuzijske komplete hranite na hladnem, suhem
mestu. Ne pusc¢ajte jih na neposredni son¢ni
svetlobi ali v vozilu.

Kadar zac¢asno odklopite set, uporabite
asepti¢no tehniko, z zdravnikom pa se
posvetujte o tem, kako nadomestiti zdravilo,
ki ga niste prejeli, ko je bil set odklopljen.

Ce si infundirate insulin, pozorno spremljajte
ravni glukoze v krvi, kadar je set odklopljen in
potem ko ga priklopite nazaj.

Ce si infundirate insulin in e se raven glukoze
v krvi nepri¢akovano zvi$a ali ¢e se sprozi
alarm za zamasitev, preverite, ali je set
zamasen in/ali ¢e pusca.

Ce niste prepriani, zamenjajte infuzijski

set, ker se je igla lahko iztaknila in/ali delno
zamasila. Ce se pojavi katera koli od teh
tezav, naredite z zdravnikom nacrt za hitro
nadomesc¢anije insulina. Preverite raven
glukoze v krvi, da se prepricate, ali je tezava
odpravljena.

Ce si infundirate insulin, infuzijskega seta ne
zamenijajte, tik preden se odpravite spat, razen
¢e lahko preverite raven glukoze 1 do 3 ure po
vstavitvi.

Ponovna uporaba infuzijskega kompleta lahko
poskoduje kanilo/iglo in povzroc¢i okuzbo,
draZenje na mestu vstavitve in/ali nenatan¢no
dovajanje zdravila.

Garancija

Ce zelite informacije o garanciji izdelka,

se obrnite na lokalno linijo za pomo¢,
predstavnika ali obis¢ite spletno mesto
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.

7 Q)

Dansk
Indikationer for brug

Dette produkt er indikeret til subkutan infusion
af insulin fra en infusionspumpe.

Kontraindikationer

Infusionsseet er udelukkende indikeret til
subkutan brug og ikke til intravengs (IV) infusion
eller infusion af blod eller blodprodukter.
Advarsler

Ungjagtig dosering af medicin, infektion og/
eller irritation pa indstiksstedet kan opsta

som fglge af ukorrekt indstik og behandling af
indstiksstedet.

Far indstik skal indstiksstedet renses med
isopropylalkohol.

Fjern omhyggeligt nalebeskytteren, far
infusionsseettet indstikkes. Undgéa at bgje nalen
for indstik, og undlad at bruge infusionssaettet,
hvis nalen er bgjet eller beskadiget.

Hvis det er ferste gang, De bruger
infusionssaet, anbefaler vi, at De gor det
sammen med Deres leege eller sygeplejerske.

Der ma ikke veere Iuft i infusionsseettet. Fyld
infusionsseettet helt op.

Kontrollér regelmaessigt, at nalen sidder rigtigt
pa plads, da De maske ikke altid kan maerke,
hvis den falder ud. Nalen skal altid veere helt
pa plads, for at De modtager den korrekte
mangde medicin.

Hvis indstiksstedet bliver betaendt, skal De
udskifte seettet og bruge et andet indstikssted.
Udskift infusionsseettet, hvis tapen bliver Igs,
eller hvis nalen helt eller delvist falder ud.

Udskift infusionssaettet hver 2. degn (hver
48 timer) eller ifalge vejledning fra Deres
sundhedspersonale.

Opfyld aldrig infusionsseettet, og forsag ikke at
skabe gennemlgb i en blokeret slange, mens
seettet er indstukket. De kan ved en fejltagelse
injicere for meget medicin.

Kom aldrig desinfektionsmidler, parfume eller
deodorant pa infusionsseettet, da disse kan
odeleegge saettet.

Kassér infusionssaettet og nalen sikkert i en
beholder til skarpe genstande efter brug. Ma
ikke renggres eller re-steriliseres.

Infusionssaettet er sterilt og non-pyrogent,
medmindre emballagen er blevet abnet eller
beskadiget. Ma ikke anvendes, hvis emballagen
er blevet abnet eller beskadiget. (For Paradigm-

Ha pycckom si3bike
MokasaHus K NPUMEHEeHU

OTOT NpOAYKT NpefHa3HayeH Ans NOAKOXHOW
VNHMY3NN MHCYNMHA U3 MHAY3MOHHOW NOMIbI.

MpoTuBONOKa3aHusa

MHy3noHHble Habopbl NpegHa3HauYeH bl TOMbKO
[N NOAKOXHOTO UCMONb3oBaHust. OHKM He
[LOMKHbI MCMOSb30BaTLCA AMNSt BHYTPUBEHHOTO
BBEJEHUS UMW BBEAEHUS KPOBM UMW NpenapaTtos
KpPOBU.

MpenocTtepexeHus

HesepHoe BBeaeHWe 1 HenpaBunbHas o6paboTka
MecTa MH(Y3UW MOTYT NMPUBECTU K OLUMBOYHOI
[locTaBke npenapara, UHPULUPOBaHUIO M/unu
pasgpaxeHuio MecTa MHMDY3nN.

Mepepn BBegeHnem obpaboTaiTe MeCTO MHDY3NUMU
N30MpONMUMIOBLIM CIIMPTOM.

MNepen BBeAeHEM NHMDY3NOHHOTO Habopa
OCTOPOXHO yAanuTe NpefoXpaHuTenb UMbl.
He nsrnbainTe urny nepes BBeieHMEM U He
ncnosnb3ynTe MHAY3NOHHbIA Habop, ecnu urna
W30rHyTa Unu NoBpeXxAeHa.

Ecnu Bbl nonb3yetech MHGY3NOHHBIM Habopom
BrepBble, yCTAaHOBUTE €ro noj KoHTponem
Bawero nevatiero Bpava.

He pnonyckainte Hannunsa B HY3nMoHHOM Habope
BO3ayxa. 3anpaBnsiTe ero NosHOCTbIO.

Yale npoBepanTe HagexXHOCTb (hUKCaLmmn Urnbl,
NnocKornbKy, ecnv oHa BbinageT, Bbl moxeTe He
noyyectBoBaTb 60nb. YT06bI NekapCTBEHHbI
npenapar BBoAuUIICS B NONIHOM o6beme, urna
[omkHa 6bITb Bceraa BBeeHa NonHoCTbIo.

Ecnu MmecTo UHgy3um Bocnanumock, yaanure
Habop v yCTaHOBUTE HOBLIN HABOP HA HOBOM
MecTe [0 MOJIHOrO 3aXMWBIIEHWs NepBOro MecTa.
Ecnu Bel 06Hapy»unu, 4To nneHka npuneraet
HEMMOTHO MU UrMa NOMHOCTBLIO UMM YAaCTUYHO
BblLUMA U3 KOXW, 3aMEHUTE UH(Y3UOHHYIO
cucTemy.

MeHsiiTe MHdY3MOHHbIN Habop kaxable 48 Yaca
WM No ykaszaHuam Baluero nevatiero spava.

Hwukoraa He 3anpaBnsiite Habop v He NbiTaTechb
NPOYNCTUTL 3aKYNOPEHHYIO NHWMIO, Koraa Habop
NOAKIIIOYEH K NauneHTy. Bbl MoxeTe cnyyanHo
BBECTU Ype3MepHOe KONMYEeCTBO NEKapCTBEHHOTO
npenapara.

He ponyckanTe nonagaHus Ha UHPY3NOHHBIN
Habop Ae3nHPUUMPYIOLWKX CPEeaCTB,
[e300paHTOB 1 NapoMepHbIX U3Aenui,
NOCKOMbKY OHU MOTYT HapyLWUTb LLeNoCTHOCTb
Habopa.

Mocrne ofHOKPaTHOTO UCNONb30BaHUs BbIGPOCHTE
MHY3MOHHYI0 CUCTEMY U UrY C cobiofeHnem

oT

brugere: Brug ikke infusionsseettet, hvis
indferingsnalen eller katetret er beskadiget.)

Opbevar infusionssaettet pa et koligt og tert
sted. Lad ikke infusionsseettet ligge i direkte
sollys eller i en bil.

Brug aseptisk teknik ved midlertidig afbrydelse
af saettet, og sperg Deres lsege/sygeplejerske
om, hvordan De skal kompensere for
manglende medicin under afbrydelsen.

Ved insulindosering skal De holde omhyggeligt
gje med Deres blodsukkerniveauer, bade nar
infusionsseettet er afbrudt, og efter at det er
forbundet igen.

Hvis De ved insulindosering bemzerker, at
Deres blodsukkerniveau bliver uforklarligt hgijt,
eller hvis der kommer en alarm for blokering,
skal De kontrollere for blokeringer og/eller
leekager.

Hvis De er i tvivl, sa udskift infusionsseettet, da
nalen kan veere faldet ud og/eller veere delvist
blokeret. Udarbejd sammen med Deres lsege/
sygeplejerske en plan for hurtig erstatning af
insulin, for det tilfeelde at et af disse problemer
skulle opsta. Kontrollér Deres blodsukkerniveau
for at sikre, at problemet er afhjulpet.

Ved insulindosering ma De ikke udskifte
infusionssaettet lige for sengetid, medmindre
De kan kontrollere Deres blodsukker

1-3 timer efter skift af seettet.

Genbrug af infusionsszettet kan forarsage
skade pa kanylen/nalen og fere til infektion,
irritation pa indstiksstedet og/eller ungjagtig
dosering af medicin.

Garanti

For information om garanti for produktet

bedes De kontakte den lokale Hjaelpelinje eller
Medtronic-repraesentant, eller De kan ga ind pa
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.

npaBun TEXHUKN 6e3onacHOCTN B EMKOCTH
ANA OCTPbIX NpeaMeTOB. UX HeNb3A YACTUTb U
MOBTOPHO CTEPUNN30OBaTh.

Ecnu ynakoBka Ha OTKpbITa 1 €€ LleNIOCTHOCTb He
HapyLueHa, yCTPONCTBO CTEPUNBHO U anMUPOreHHO.
He ncnonb3yitTe, ecnn ynakoBka oTKpbITa Unu
nospexaeHa. (Ecnu Bel ncnonb3yete nomny
Paradigm, He npuMeHsinTe NHAY3NOHHBIN Habop,
€CIn NoBPEeXAeHa urna KoHHeKkTopa Tpyoku.)

XpaHute NHPY3noHHbIE HabOPbI B CyXOM
npoxnagHom mecTe. He octaBnsnTe
MHDY3NOHHBIE HAaBoPbI NOA NPSMbIMU
COJSTHEYHbIMW Ny4amu unv B asTomobune.

Mpu BpemeHHOM OTCOeANHEHUN Habopa
cobntoganTe npaenna acenTuku.
MpokoHcynbTUpynTEeCh ¢ Bawum nevawum
BPaYoM O KOMMEHCaLMm NIeKapCTBEHHOro
npenapara, HefJonony4eHHOro 3a Bpems
0OTCOEANHEHNUS.

Mpu MHY3UM MHCYNMHA BHUMATENbHO
oTCrexuBaliTe ypOBEHb rMOKO3bl KPOBU
npu 0TCOEeAMHEHUU 1 NOCTE NOBTOPHOTO
NOACOEAVHEHMS.

Ecnv npu nHdy3snm MHCynnHa ypoBeHb TTHOKO3bl
KpoBW BO3pOoC 63 BUANMbBIX MPUYUH UMW NOAaH
cUrHan TpeBoryv B CBA3M C OKKMIO3NEN, MPOBEPLTE
Habop Ha OTCYTCTBME 3aKyNOPOK M/UNK NpoTeyek.

B comMHUTENBHOM Cryyae 3aMeHuTe
MHY3VOHHYIO CUCTEMY, TaK Kak urna MoxeT
6bITb CMELLEeHa U/MNK YaCTUYHO Hempoxoanma.
[Mpu BO3HVMKHOBEHUM NGO N3 NepeynCrneHHbIX
BblLLe Npo6rieM cocTaBbTe COBMECTHO ¢ Bawium
nevyaliym BpayoM nnaH 6bIcTporo Bo3MeLLeHus!
Heaonony4YeHHoro UHeynuHa. Ytobsbl
YAOCTOBEPUTLCS B TOM, YTO NpobrnemMa pelueHa,
NpoBEpPbLTE YPOBEHb MHOKO3bl KPOBMU.

Mpu MHDY3NUN MHCYNMHA He MeHsINTe
MHMY3MOHHbBIN HAabop HENOCPEACTBEHHO Nepea
OTXOZI0M KO CHY, €CI1 He CMOXeTe NpoBepUTb
YPOBEHb IMIOKO3bl KPOBU Yepea 1-3 yaca nocne
BBEJEHUS.

MoBTOpPHOE MCnonb3oBaHe MHAY3NOHHOTO
Habopa MoXeT NPUBECTH K NOBPEXAEHMNI0
KaHNW/MrMbl, 4TO MOXeT cTaTb NPUYNHON
MHMULMPOBaHWS, pasapaxeHns mecta UHdyaum
n/vnu HeToOYHOMY BBEAEHUIO Npenapara.
FapaHTusa

CBefieHns 0 rapaHTUW Ha NPOAYKT MOXHO
Nony4nTb N0 MECTHOMY TenedoHy

TIMHWUW NOAAEPXKM, B PErMOHaNbHOM
npeacTaBUTENbCTBE KOPNopaLmmn Unu Ha cante
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.
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Portugués
Indicacoes de utilizacao
Este produto esta indicado para a infusdo

subcutanea de insulina através de uma bomba
de infuséo.

Contra-indicagoes

Os conjuntos de infusdo s6 séo indicados para
a utilizagdo subcutanea e néo para a utilizagao
intravenosa (V) ou a infusdo de sangue ou
produtos sanguineos.

Avisos

A insercdo e a manutengéao incorrecta do local
de infusdo podem resultar numa administragéo
incorrecta de medicagéo, infecgédo e/ou
irritacao do local de insergéao.

Limpe o local de insergdo com alcool
isopropilico antes da insergéo.

Retire cuidadosamente a protecgéo da agulha
antes de inserir o conjunto de infusdo. Nao
dobre a agulha antes da insergao e nao utilize
o conjunto de infusdo se a agulha estiver
dobrada ou danificada.

Se utilizar este conjunto de infusédo pela
primeira vez, efectue a primeira configuragéo
com o seu profissional de saude.

N&o permita que exista ar no conjunto de
infusdo. Encha-o completamente.

Verifique frequentemente se a agulha
permanece firmemente no seu lugar, pois é
possivel que esta saia sem que sinta dor. A
agulha deve estar sempre completamente
inserida, para que seja administrada toda a
medicacao.

Em caso de irritacao do local, substitua o
conjunto e utilize outro local até que o primeiro
se cure. Substitua o conjunto de infuséo se o
adesivo se descolar ou se a agulha se tiver
deslocado parcial ou totalmente na pele.

Substitua o conjunto de infusdo a cada
48 horas ou de acordo com as instrugdes do
seu profissional de saude.

Nunca deve efectuar o enchimento ou tentar
desentupir um tubo obstruido, enquanto

o conjunto esta inserido. Podera injectar
acidentalmente uma quantidade excessiva de
medicacéo.

Nao coloque desinfectantes, perfumes nem
desodorizantes no conjunto de infusdo, uma
vez que tal poderia comprometer a integridade
do conjunto.

Turkcge
Kullanim endikasyonlari

Bu Urin, insdlinin bir infizyon pompasindan
subkitan inflizyonu icin endikedir.
Kontrendikasyonlar

inflizyon setleri yalnizca subkutan kullanim igin
endikedir, intravendz (1V) inflizyon veya kan ya
da kan Urunlerinin inflizyonu icin endike degildir.
Uyarilar

Yanlis yerlestirme veya inflizyon bdlgesine
yanhs bakim yapilmasi nedeniyle hatal ilag
tedavisi, enfeksiyon veya bdlgede tahris
olusabilir.

Yerlestirmeden 6nce yerlestirme bolgesini
izopropil alkolle temizleyin.

igne koruyucuyu infiizyon setine yerlestirmeden
énce dikkatlice gikarin. Igneyi yerlestirmeden
once bikmeyin ve igne bikulmis ya da hasar
goérmis ise inflizyon setini kullanmayin.

Bu inflizyon setini ilk defa kullaniyorsaniz,

ilk kurulumu saglik uzmaniniz yaninizdayken
gerceklestirin.

infiizyon setinin iginde hava birakmayin.
Tamamen hazirlayin.

igne yerinden gikarsa aci hissetmeyeceginiz
icin, ignenin yerinde olup olmadigini siklikla
kontrol edin. ilag miktarinin tam olarak
alinabilmesi igin igne tamamen yerlestiriimis
olmalidir.

inflizyon bélgesi iltihap kaparsa, ilk bolge
iyilesene kadar bagka bir bolgeyi kullanin. Bant
gevsemeye baslarsa veya igne tamamen veya
kismen yerinden ¢ikarsa inflizyon setini
degistirin.

inflizyon setini her 48 saatte bir veya saglik
uzmaninizin talimatlari dogrultusunda degistirin.

Set yerlestiriimis durumdayken asla sete
hazirlik uygulamayin veya tikah bir hatti agmaya
calismayin. Yanliglikla gereginden fazla ilag
enjekte edebilirsiniz.

Setin butlnliginu etkileyebilecedi icin, infliizyon
setinin icine dezenfektan, parfim veya
deodorant koymayin.

Tek kullanimdan sonra inflizyon setini ve igneyi
glvenli bir sekilde keskin aletler kabina atin.
Temizlemeyin veya yeniden sterilize etmeyin.
Bu cihaz ambalaji agilmadigi veya hasar
gormedigi surece steril ve non pirojeniktir.
Ambalaj agilmigsa veya hasar gérmuisse
kullanmayin. (Paradigm kullanicilari igin,

A\

Elimine de forma segura o conjunto de infusdo
e a agulha num contentor para objectos
cortantes, apdés uma utilizagdo unica. Nao o
limpe nem reesterilize.

Este dispositivo é estéril e apirogénico excepto
se a embalagem estiver aberta ou danificada.
N&o utilizar se a embalagem estiver aberta ou
danificada. (Para utilizadores da Paradigm,
n&o utilize o conjunto de infusdo se a agulha
do conector da tubagem estiver danificada.)

Armazene os conjuntos de infusdo num lugar
seco e fresco. Nao exponha os conjuntos de
infusdo a luz solar directa nem os deixe no
interior de um automaével.

Utilize técnicas assépticas para desligar
temporariamente o conjunto e consulte o

seu profissional de saude sobre a forma de
compensar a medicacdo ndo administrada
enquanto o dispositivo se encontrar desligado.

Se administra insulina, controle atentamente

os niveis de glicemia no sangue sempre que

esteja desligado e também depois de voltar a
ligar o conjunto de infusao.

Se administra insulina e os niveis de glicemia
no sangue aumentarem sem motivo aparente
ou se ocorre um alarme de ocluséo, verifique
o conjunto de infusdo procurando obstrugdes
e fugas.

Em caso de duvida, troque o conjunto de
infusdo uma vez que a agulha podera estar
solta e/ou parcialmente obstruida. Fale com
o seu profissional de saude sobre o plano de
substituicao rapida de insulina que devera
seguir se detectar algum destes problemas.
Verifique o seu nivel de glicemia no sangue
para comprovar a correcgao do problema.

Se administra insulina, ndo troque o conjunto
de infusdo imediatamente antes de deitar-
se, a menos que possa controlar os niveis
de glicemia no sangue 1-3 horas depois da
insercao.

A reutilizagdo do conjunto de infusdo pode
danificar a canula/agulha, que pode resultar
numa infecgao, irritagcdo do local de inser¢ao
e/ou numa administragéo incorrecta da
medicagao.

Garantia

Para obter informagdes sobre a garantia dos
produtos, contacte a sua linha telefénica de
ajuda local, o seu representante ou visite
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.

tup konektér ignesi hasar gérmisse inflizyon
setini kullanmayin.)

infiizyon setlerini serin, kuru bir yerde saklayin.
inflizyon setlerini direkt olarak giines isiginda
veya arabanin i¢cinde birakmayin.

Setin bagdlantisini gegici olarak keserken aseptik
teknikleri kullanin ve baglantinin kesildigi
zamanlarda kaybedilen ilacin nasil
desteklenecegini 6grenmek igin saglik
uzmaniniza danisin.

insilin kullaniyorsaniz, baglantiy kestiginizde ve
yeniden bagladiktan sonra kan sekeri
degerlerinizi dikkatli bir sekilde izleyin.

instilin kullaniyorsaniz ve kan sekeri seviyeniz
aclklanamaz sekilde ylkseldiyse veya bir
tikanma alarmi meydana geldiyse, ttkanmalari
ve/veya sizintilari kontrol edin.

Silipheniz varsa, igne yerinden ¢ikmis olabilecegi
ve/veya kismen tikanmis olabilecegi igin inflizyon
setini degistirin. Bu sorunlardan herhangi biri
meydana gelirse, insulini vakit kaybetmeden
yenilemek igin saglik uzmaninizla birlikte bir plan
yapin. Sorunun duizeltildiginden emin olmak igin
kan sekeri seviyenizi test edin.

insilin inflize ediyorsaniz, seti
yerlestirmenizden 1 — 3 saat sonra

kan sekerinizi kontrol etme olanaginiz
olmayacaksa, inflizyon setinizi yatmadan 6nce
degistirmeyin.

inflizyon setinin yeniden kullanilimasi kaniile/
igneye hasar verebilir ve enfeksiyona, bolgede
tahrise ve/veya hatali ilag iletimine neden
olabilir.

Garanti

Uriin garanti bilgileri icin, litfen yerel

yadim hattinizi, temsilcinizi arayin veya
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty
adresini ziyaret edin.

Polski

Wskazania

Ten produkt jest przeznaczony do podskérnego
podawania insuliny z pompy infuzyjnej.
Przeciwwskazania

Zestawy infuzyjne sg przeznaczone tylko do
podskoérnego podawania lekéw, a nie do infuzji
dozylnych badz infuzji krwi lub preparatow
krwiopochodnych.

Ostrzezenia

Nieprawidtowe wprowadzenie zestawu i
nieodpowiednia pielegnacja miejsca wktucia
moga prowadzi¢ do niedoktadnego podawania
lekéw, zakazenia i (lub) podraznienia miejsca
wprowadzenia.

Przed wprowadzeniem zestawu nalezy oczysci¢
miejsce wprowadzenia alkoholem izopropylowym.

Przed wprowadzeniem zestawu infuzyjnego
nalezy ostroznie usuna¢ ostone igty. Nie nalezy
wyginac igty przed wprowadzeniem i nie nalezy
stosowacé zestawu infuzyjnego, jesli igta jest
wygieta lub zostata uszkodzona.

W przypadku korzystania z zestawu infuzyjnego
po raz pierwszy poczatkowe ustawienie
urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
lekarza.

Catkowicie napetni¢ zestaw infuzyjny, aby nie
zostato w nim powietrze.

Czesto sprawdzac, czy igta znajduje sie w
prawidtowym potozeniu, poniewaz wysuniecie
igty moze nie by¢ odczuwalne. Aby zostata
podana cata dawka leku, igta musi by¢
catkowicie wprowadzona.

W przypadku wystgpienia stanu zapalnego w
miejscu infuzji wymieni¢ zestaw i uzywaé
nowego miejsca infuzji az do wygojenia sie
poprzedniego. Wymieni¢ zestaw infuzyjny, jesli
tasma jest poluzowana badz igta catkowicie lub
czes$ciowo wysunie sie z miejsca wkiucia.
Zestaw infuzyjny powinien by¢ wymieniany

€0 48 godz. lub zgodnie z instrukcjami lekarza
prowadzgcego.

Nigdy nie nalezy przeptukiwaé zestawu
wstepnie lub w celu odblokowania drenu,

gdy zestaw jest wprowadzony, poniewaz
przypadkowo mozna wstrzykngc¢ zbyt duzg
dawke leku.

W przypadku zestawu infuzyjnego nie stosowaé
$rodkow dezynfekujgcych, perfum ani
dezodorantéw, poniewaz moze to wptyng¢ na
jego integralnosc¢.
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Po jednokrotnym uzyciu zestaw infuzyjny i igte
ostroznie umiesci¢ w pojemniku na odpady ostre.
Nie czysci¢ ich ani nie resterylizowac.

To urzadzenie jest sterylne i niepirogenne, oile
nie otwarto ani nie uszkodzono opakowania. Nie
nalezy uzywac, jesli opakowanie jest otwarte
lub uszkodzone (nie uzywac zestawu infuzyjnego
Paradigm, jesli uszkodzona zostata igta na
ztgczu rurki).

Zestawy infuzyjne przechowywac¢ w chtodnym,
suchym miejscu. Nie narazac ich na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych ani nie
zostawia¢ w samochodzie.

Przy tymczasowym odtaczaniu zestawu nalezy
stosowac technike aseptyczng i zwrdcic sie

do personelu lekarskiego po instrukcje, jak
zrekompensowac lek niepobrany podczas
odtaczenia zestawu.

W przypadku podawania insuliny nalezy
doktadnie monitorowaé stezenie glukozy
we krwi podczas odtgczania i po ponownym
podtgczeniu zestawu.

Jesli podczas podawania insuliny stezenie
glukozy we krwi wzrosnie z niewyjasnionych
powoddw lub wystgpi alarm zatoru, nalezy
sprawdzi¢, czy nie ma zatoréw ani wyciekéw.
W razie watpliwos$ci zmieni¢ zestaw infuzyjny,
poniewaz istnieje mozliwos$¢ przemieszczenia
sie lub czesciowego zatkania igty. Na wypadek
pojawienia sie takich problemoéw zaplanowaé
wraz z lekarzem specjalistg schemat szybkiego
uzupetnienia insuliny. Aby upewni¢ sie, ze
problem zostat rozwigzany, sprawdzi¢ stezenie
glukozy we krwi.

W przypadku podawania insuliny nie nalezy
wymienia¢ zestawu infuzyjnego tuz przed
snem, chyba Ze istnieje mozliwo$¢ sprawdzenia
stezenia glukozy we krwi 1-3 godz. po
wprowadzeniu zestawu.

Wielokrotne uzywanie zestawu infuzyjnego
moze spowodowac¢ uszkodzenie kaniuli/igty
oraz doprowadzi¢ do zakazenia, podraznienia
miejsca wprowadzenia i/lub niedoktadnego
podawania lekow.

Gwarancja

Aby uzyska¢ informacje na temat gwaranciji
produktu, nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem lub skorzystac¢ z regionalnej
infolinii badz strony internetowej http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty.
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No Latex

Cesky

Pouziti

Tento vyrobek je uréen k podkozni aplikaci
inzulinu dodavaného infuzni pumpou.
Kontraindikace

Infuzni sety jsou uréeny k podkozni a nikoli

k nitrozilni (i.v.) aplikaci ¢i ke krevnimu pfevodu
ani k infuzi krevnich derivata.

Vystrahy

PFi nespravném zavedeni a nevhodném
oSetfovani mista zavedeni infuzniho setu maze
dojit k nespravnému podani Iéku, infekci nebo
k lokalnimu podrazdéni.

Pfred zavedenim setu misto aplikace ocCistéte
izopropylalkoholem.

Pred zavedenim infuzniho setu opatrné
odstrarite kryt jehly. Pfed zavedenim jehlu
neohybejte a nepouzivejte infuzni set v pfipadeé,
Ze je jehla ohnuta nebo byla poskozena.

Pokud zavadite infuzni set poprvé, ucinte
tak pod dohledem lékare ¢i Skoleného
zdravotnického personalu.

Ujistéte se, Ze v infuznim setu nezlstaly
vzduchové bubliny. Zcela jej naplite.

Casto kontrolujte, zda jehla pevné drzi na mist,
protoZe jeji nahodné vytazeni nemusite citit. Aby
bylo infuzi dodano dostate¢né mnozstvi Iéku, jehla
musi byt Upiné zavedena.

Pokud dojde v misté zavedeni k infekci, set
odstrante a k zavedeni nového zvolte jiné misto
na téle, dokud se predchozi misto nezahoji.
Infuzni set vymérite, pokud se uvolni naplast
nebo kdyz dojde k Uplnému ¢&i ¢aste€nému
vytazZeni jehly z podkozi.

Infuzni set vyménujte kazdych 48 hodin nebo
podle instrukci Iékafe Ci Skoleného
zdravotnického personalu.

Zatimco je set zaveden v téle, nikdy jej neplrite
ani se jej nepokousejte zprachodnit, pokud je
ucpany. Mohlo by se Vam tak nepfedvidané do
téla dostat nadmérné mnozstvi léku.

Zabrarite tomu, aby infuzni set pfiSel do styku
s dezinfekénimi prostfedky, parfémy

a deodoranty, protoze tyto latky by jej mohly
poskodit.

Pouzité zavadéci sety a jehly zlikvidujte po
prvnim pouziti v kontejnerech na nebezpecény
odpad. Necistéte, nesterilizujte.

Vyrobek je sterilni a apyrogenni za pfedpokladu,
Ze nebyl otevien nebo poskozen obal. Je-li obal
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otevien nebo posSkozen, nepouzivejte jej.
(Uzivatelé systému Paradigm nesmi pouzivat
infuzni set v pfipadé, Ze je poskozena jehla
spojovaci ¢asti hadicky.)

Infuzni sety uchovavejte na chladném, suchém
misté. Nevystavujte infuzni sety pfimému slunci
ani je nenechavejte uvnitf vozidla.

PFi doCasném odpojeni se setem manipulujte
za aseptickych podminek a poradte se

s lékafem, jakym zpusobem je po odpojeni
nutné chybéjici davku léku podat.

Pokud si aplikujete infuznim setem inzulin,
sledujte pfi odpojeni i po opétovném pfipojeni
peclivé hladiny glykemii.

Pokud si aplikujete infuznim setem inzulin

a zaznamenate podeziele vysokou hladinu
glykemie nebo zazni-li alarm okluze, presvédcte
se, ze nedoslo k ucpani &i uniku inzulinu.
Pokud si nejste jisti, infuzni set vymérite,
protoZze mohlo dojit k uvolnéni, pfipadné

k ¢aste€nému ucpani jehly. Se svym lékafem
proberte, jak rychle nahradit inzulin v pfipadé,
Ze by k né¢emu takovému doslo. Zmérte si
glykemii a pfesvédcte se tak, ze je problém
odstranén.

Pokud si aplikujete infuznim setem inzulin,
neméiite infuzni set tésné predtim, nez jdete
spat, pokud nemate jistotu, Ze si budete moci
1 az 3 hodiny po zavedeni zméfFit glykemii.
Opétovné pouziti infuzniho setu mize
poskodit kanylu/jehlu, zpusobit infekci, lokalni
podrazdéni a/nebo nespravné podani Iéku.
Zaruka

Informace o zaruce k produktu ziskate

od pracovnikl mistni linky podpory,
mistniho zastupce nebo na adrese
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.
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Manufacturer

Magyar

Alkalmazasi teriilet

Ez a termék inzulin infaziés pumpabdl, szubkutan
infuzié formajaban tortén6 beadasara szolgal.
Ellenjavallatok

Az infuzids szerelékek kizarolag szubkutan
hasznalatra valok, intravénas (IV) infazid, illetve
vér vagy vérszarmazékok beadasara nem
alkalmazhaték.

Figyelmeztetések

A helytelen bevezetés és az infuzié
célteruletének nem megfelel6 kezelése
pontatlan gyégyszerbeadast, fertézést, illetve
irritaciot okozhat.

Bevezetés el6tt tisztitsa meg az infuzio
célteriletét izopropil-alkohollal.

Az infuzids szerelék bevezetése el6tt 6vatosan
tavolitsa el a tlvédét. A bevezetés elétt ne
hajlitsa meg a tlit, és ne hasznalja az influziés
szereléket abban az esetben, ha a tii meghajlott
vagy karosodott.

Ha el6sz0r hasznalja ezt az infuzids szereléket,
az elsd beallitast a kezel6orvosaval egyiitt
végezze.

Az inflzids szerelékben nem maradhat levegé,
a rendszert teljesen fel kell tolteni.

Rendszeresen ellenérizze, hogy a tl biztosan
Ul-e a helyén, mivel kihizodasa nem feltétlenil
fajdalmas. A teljes gyégyszermennyiség
beadésahoz a tit mindig teljes mértékben be
kell vezetni.

Ha az infuzié célterllete begyullad, cserélje ki
a szereléket, és a célterlilet gydgyulasa idejére
valasszon masik helyet. Ha a tapasz meglazul,
vagy ha a tii részben vagy teljesen kimozdul,
cserélje ki az infuziés szereléket.

Az infuzios szereléket 48 éranként, illetve az
egészseéglgyi szakember utasitasai szerint kell
cserélni.

Soha ne téltse fel a szereléket, illetve ne prébalja
megtisztitani az elzarddott vezetéket, ha

a szerelék be van szurva, mert véletlenil tul sok
gyogyszert fecskendezhet be.

Az infuzids szerelék nem érintkezhet fert6tlenitd
szerekkel, parfimmel vagy illatszerrel, mert
ezek karosithatjak a szereléket.

A hasznalt influzids szereléket és a tlt egyszeri
hasznalat utan helyezze el éles és hegyes
targyak gy(Ujtésére szolgald hulladéktaroléban.
Ne tisztitsa meg és ne sterilizalja 6ket Ujra.
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Az eszkdz csak bontatlan és sértetlen
csomagolasban steril és nem pirogén. Tilos
felhasznalni, ha a csomagolas fel van bontva
vagy sérilt. (A Paradigm eszkdz felhasznaloi
nem hasznalhatjak az infuzios szereléket, ha
a csécsatlakozotl sérdlt.)

Az infuzids szerelék hiivos, szaraz helyen
tartandd. Ne hagyja az infuziés szereléket
a napon vagy jarmiben.

Az inflzids szerelék ideiglenes levalasztasat
aszeptikus korilmények kozott kell végezni.
Kérdezze meg kezel6orvosat, hogyan
ellensulyozhatja a levalasztas miatt kimaradt
gyogyszermennyiséget.

Inzulin befecskendezése esetén levalasztaskor,
illetve a visszahelyezést kdvetéen gondosan
figyelje a vércukorszintet.

Ha inzulin befecskendezése esetén

a vércukorszint indokolatlanul magasra
emelkedik, vagy ha a rendszer elzarédasra
figyelmeztet, ellendrizze, nincs-e elzarédas
vagy szivargas.

Ha kétségei vannak, cserélje ki az infuziés
szereléket, mert lehet, hogy a ti kimozdult
vagy részben elzarédott. Kezel6orvosaval
beszélje meg, hogyan pétolhaté gyorsan az
inzulin, ha esetleg valamilyen probléma adodik.
a vércukorszint mérésével ellenérizze, hogy
megoldddott-e a probléma.

Inzulin befecskendezése esetén lefekvés
el6tt csak akkor cseréljen szereléket, ha
bevezetés utan 1 — 3 6raval meg tudja mérni
a vércukorszintjét.

Az inflzids szerelék ismételt felhasznalasa
a kanul és a tl karosodasat okozhatja,
valamint fert6zéshez, a behelyezés
helyének irritaciojahoz és nem megfelel6
gyogyszerbevitelhez vezethet.
Szavatossag

A termékre vonatkozé szavatossaggal
kapcsolatban érdekl6djon a helyi
ugyfélszolgalatnal vagy képviseletnél,

vagy latogasson el

a http://www.medtronicdiabetes.com/warranty
webhelyre.
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MiniMed, Paradigm, and Sure-T are registered trademarks of Medtronic MiniMed.

[EN] Replace every 2 days

A remplacer tous les 2 jours
All 2 Tage austauschen
[Es] Sustituir cada 2 dias

Om de 2 dagen vervangen
Sostituire ogni 2 giorni
Skift ut hver andre dag

[FI] Vaihda joka toinen paiva
Byt ut var 2:a dag

Udskift hver 2. dag
Substitua a cada 2 dias
Zamenjajte vsaka 2 dni
Vyméfiujte kazdé 2 dny
[HU] Kétnaponta cserélendd
Wymienia¢ co 2 dni

Her 2 giinde bir degistirin
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Na avTikaBioTaTal KG8e 2 NUEPES
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[EN] Attention: see instructions for use [EN] Method of sterilization: ethylene oxide
Attention : voir mode d'emploi Méthode de stérilisation : oxyde d'éthylene
Achtung: Gebrauchsanweisung beachten Sterilisierung: Athylenoxid

[Es] Atencidn: consulte las instrucciones de uso [Es] Método de esterilizacion: dxido de etileno
Partijnummer Catalogusnummer Attentie: zie gebruiksaanwijzing Sterilisatie: ethyleenoxide

Numero di lotto Numero di catalogo Attenzione: vedere le istruzioni per l'uso Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene
Lotnummer Artikkelnummer OBS! Se i bruksanvisningen Steriliseringsmetode: etylenoksid
Erédkoodi [F] Tuotenumero [F] Huomio: katso kayttdohjeet [F] Sterilointimenetelma: etyleenioksidi
Lotnummer Katalognummer Obs! Se bruksanvisning Steriliseringsmetod: etylenoxid

Partikode Katalognummer OBS! se brugsanvisningen Steriliseringsmetode: etylenoxid

Cadigo do lote Numero de catalogo Atencao: ver instrugdes de utilizagao Método de esterilizagdo: 6xido de etileno
Stevilka serije KataloSka Stevilka Pozor: glejte navodila za uporabo Nacin sterilizacije: etilenoksid

Kod Sarze [€s] Katalogové &islo Upozornéni: viz navod k pouZiti Zpusob sterilizace: ethylen oxid

Tételkod [HU] Katalégusszam [hu] Figyelem! Olvassa el a hasznalati utasitast. [Hu] Sterilizalas: etilén-oxid gazzal

Kod serii Numer katalogowy Uwaga: nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg uzytkowania Metoda sterylizacji: tlenek etylenu

Parti kodu Katalog numarasi Dikkat: kullanim talimatlarina bakin Sterilizasyon yontemi: etilen oksit
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[EN] Batch code
Code du lot
Losnummer

[EN] Open here [EN] Do not re-use

Ouvrir ici Ne pas réutiliser

Hier &ffnen Nicht wiederverwenden
[Es] Abrir aqui [Es] No reutilizar

Hier openen Voor eenmalig gebruik
Aprire qui Non riutilizzare

Apne her Kun for engangsbruk

[F] Avaa tasta [F] Kertakayttoinen

Oppna héar Endast for engangsbruk
Abnes her Ma ikke genbruges

Abrir aqui N&o reutilizavel

Odprite tukaj Za enkratno uporabo

Zde oteviete Nepouzivat znovu

[Ru] It nyilik [u] Tilos ismételten felhasznalni
Otwiera¢ tutaj Nie uzywac ponownie
Buradan agin Yeniden kullanmayin
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Non Pyrogenic
Apyrogéne
Nichtpyrogen
Apirégeno
Niet-pyrogeen
Non pirogeno
Pyrogenfri
Pyrogeeniton
Icke-pyrogen
Non-pyrogen
Apirogénico
Apirogeno
Nepyrogenni
Nem pirogén
Niepirogenny
Non Pirojenik
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[EN] Catalogue number
Numéro de référence
Katalognummer
Cadigo de lote [Es] Numero de catalogo

[EN] Use by (year-month)

Utiliser avant (année - mois)
Verfallsdatum (Jahr - Monat)

[ES] No utilizar después de (afio — mes)
Te gebruiken tot en met (jaar-maand)
Data di scadenza (anno - mese)
Brukes innen utgangen av (ar - maned)
[FI] Kaytettava ennen (vuosi — kuukausi)
Anvéands senast (ar - manad)

Kan anvendes til og med (ar - maned)
Nao utilizar depois de (ano-més)
Uporabno do (leto, mesec)
Spottebovat do (rok — mésic)

[HU] Lejarat (év, hdnap)

Data waznosci (rok—miesigc)

Son kullanin tarihi (yil-ay)

[HE] (wmin - mw) yRNY TV win'y
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MiniMed, Paradigm, et Sure-T sont des marques commerciales déposées de Medtronic MiniMed.
Hersteller MiniMed, Paradigm und Sure-T sind eingetragene Marken von Medtronic MiniMed.

Fabricante MiniMed, Paradigm y Sure-T son marcas comerciales registradas de Medtronic MiniMed.

Fabrikant NL| MiniMed, Paradigm en Sure-T zijn geregistreerde handelsmerken van Medtronic MiniMed.

Produttore MiniMed, Paradigm e Sure-T sono marchi registrati della Medtronic MiniMed.

Produsent MiniMed, Paradigm og Sure-T er registrerte varemerker for Medtronic MiniMed.

Valmistaja MiniMed, Paradigm ja Sure-T ovat Medtronic MiniMedin rekisterdityja tavaramerkkeja.

Tillverkare MiniMed, Paradigm och Sure-T ar registrerade varumarken som tillhér Medtronic MiniMed.

Fabrikant MiniMed, Paradigmog Sure-T er registrerede varemzerker tilhgrende Medtronic MiniMed.

Fabricante MiniMed, Paradigm e Sure-T s&o marcas comerciais registadas da Medtronic MiniMed.

Izdelovalec MiniMed, Paradigm in Sure-T so registrirane blagovne znamke druzbe Medtronic MiniMed.

Vyrobce MiniMed, Paradigm a Sure-T jsou registrovanymi ochrannymi znamkami spole¢nosti Medtronic MiniMed.
Gyarto A MiniMed, a Paradigm és a Sure-T a Medtronic MiniMed bejegyzett védjegye.

Producent MiniMed, Paradigm i Sure-T sg zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Medtronic MiniMed.
Imalatei MiniMed, Paradigm ve Sure-T, Medtronic MiniMed'in tescilli ticari markalaridir.

¥ .Medtronic MiniMed 7w nmiwn o' non n1an'o nn Sure-T-1 Paradigm ,MiniMed

KaraokeuaoTrig O1 ovopaaoieg MiniMed, Paradigm kai Sure-T gival oipata katareBévra Tng Medtronic MiniMed.

Erad) arie dlii s ine 38,8 s &y a3 cladle Sure-T s Paradigm s MiniMed s

Wsrotosutens MiniMed, Paradigm v Sure-T ABRsIOTCS 3aperncTpMpoBaHHbIMU TOBapHbLIMU 3Hakamu Medtronic MiniMed.
b MiniMed. Paradigm LA Sure-T ¥4 Medtronic MiniMed HJJEMIFEFER-

Exempt de latex Fabricant
Latexfrei

Sin latex

Latexvrij

Senza lattice
Lateksfri

Ei sisélla lateksia
Innehaller ej latex
Latex-fri

Isento de latex
Brez lateksa
Neobsahuje latex
Latexmentes

Nie zawiera lateksu
Lateks igermez
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